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Certifikat narodného etalonu
¢. 020/A/11
Previerka 1/2011

Slovensky metrologicky ustav v sulade s ustanovenim § 6 a § 32 ods. 2 pism. d) zédkona
¢. 142/2000 Z. z. o metrolégii a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov na zaklade vysledkov previerky narodného etaléonu teploty v intervale tepldt od
— 38,8344 °C do 961,78 °C, schvalenych 14. 6. 2011, potvrdzuje, Zze vietky podmienky na
schvalenie etalonu za narodny etalén, ustanovené v § 1 ods. 1 vyhlagky Uradu pre normaliza-
ciu, metrologiu a skuSobnictvo Slovenskej republiky €. 210/2000 Z. z. o meradlach a metrolo-
gickej kontrole v zneni neskorsich predpisov, boli splnené.

Nézov etalonu: Etalén teploty v intervale teplot od — 38,8344 °C
do 961,78 °C

Oznacenie etalonu: NE 020/A/99

Velicina, jednotka a rozsah stupnice Teplota, jednotka kelvin (K), teplotnd stupnica

reprodukovanej etalonom: v rozsahu od — 38,8344 °C do 961,78 °C

Nézov a sidlo vlastnika etalonu: Slovensky metrologicky ustav,
Karloveska 63, 842 55 Bratislava

Osoba zodpovedna za etalon: Ing. Stanislav Duri§, PhD.

Datum schvélenia etalonu: 15.12. 1999

Détum schvélenia previerky: 14.6.2011

Zékladné udaje o etaléne a podmienkach pouZivania a uchovavania etalonu podla § 1 ods. 2
vyhlasky su uvedené v Suihrnnej sprdve k previerke narodného etalonu teploty v intervale tep-
16t od — 38,8344 °C do 961,78 °C z decembra 2010.

Osoba zodpovedna za etalén ma povinnost’ oznamit’ Slovenskému metrologickému ustavu
vSetky upravy, doplnenia a zmeny etalénu, ktoré moézu mat’ vplyv na jeho technické charakte-
ristiky, metrologické charakteristiky alebo mézu ovplyvnit’ ustanovené podmienky uchovava-
nia a pouZzivania etalonu.

Certifikat ¢. 020/A/11, previerka 1/2011, nahradza v plnom rozsahu certifikat ¢. 020/A/04
z 15.12.2004.

V Bratislave, 26. 8. 2011 doc. Ing. Martin Halaj, PhD.
zastupujuci genegralny riaditel

Tento certifikat sa moéze rozmnoZovat’ len cely a nezmeneny. RozmnoZovat jeho &asti sa moéZu len s pisomnym sithlasom Strana 1z 2
Slovenského metrologického ustavu.
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Nadviiznost’:

Teplotna stupnica v rozsahu od 38,8344 °C do 961,78 °C je realizovana v zmysle dokumentu
ITS-90.

Zikladné metrologické charakteristiky narodného etalénu:

Defini¢ny pevny bod (DPB) Teplota ITS-90 £,/ °C Kombinovana $tandardn4 neistota #c / mK
Trojny bod Hg, v. €. 10 - 38,8344 0,35
TBV, v. ¢. 100, 1302, 1363 0,01 0,75
Ga, v. €. 97B 29,7646 0,11
In, v. €. 8011 156,5985 0,48
Sn, v. €. 9023 231,928 0,46
Zn, v.¢.7012 419,527 0,7
Al,v.¢.7016 660,323 1,0
Ag, v. €. 8009 961,78 2,5

Miesto uchovavania a pouzivania etaléonu:
Slovensky metrologicky ustav, Centrum termometrie, fotometrie a radiometrie, laboratérium
H-271b, H-271c.

Zostava narodného etalonu:

Podrobny opis narodného etalonu teploty v intervale teplot od —38,8344 °C do 961,78 °C a s
nim spojenych zariadeni vratane jednoznac¢nej identifikacie je uvedeny v Suhrnnej sprdve k
previerke ndrodného etalonu teploty v intervale teplot od —38,8344 °C do 961,78 °C
z decembra 2010.

Prehl’ad medzinarodnych porovnavacich merani:

Prehl'ad medzinarodnych porovnavacich merani je uvedeny v Sihrnnej sprdve k previerke nd-

rodného etalonu teploty v intervale teplot od — 38,8344 °C do 961,78 °C z decembra 2010
a aktualizuje sa na www.smu.sk.

Suvisiaca dokumentacia:

Suhrnnd sprdva k previerke ndrodného etalonu teploty v intervale teplét od — 38,8344 °C do
961,78 °C z decembra 2010, schvalena Vedeckou radou SMU 14. jina 2011.

Ing. Stanislav Duri$}RhD.
osoba zodpovedna za etalon



