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Previerka narodného etalénu — hodnotiaci list NE 001

Nérodny etalén:  NARODNY ETALON ELEKTRICKEHO ODPORU
Hodnotil: RNDr. Peter Nemecek, PhD.

Vyhovuje (ano/nie)

1 |Technicky stav etalénu

Slovné hodnotenie:

Etalon elektrického odporu tvori skupina zdkladnych etalénov spolu
s jednosmernym pradovym komparatorom typu 9920 od firmy, ANO
Guildline. Tento komparator je v prevadzke od roku 1971 a v tomto
roku bude nahradeny komparatorom typu MIL 6010D-100A od

firmy MI. MozZno odakavat, Ze touto nahradou sa zmenia niektoré
charakteristiky etaldnu ( k lepSiemu ). RekonStrukcia je predmetom
rieSenia vyskumnej Ulohy a jej vysledky budd popisané vo vyrocnej
sprave.

Etalénové skupiny odporov st zalohované a obsahuju aj etalénové
odpory ktoré slGZia pre prenos jednotky v reZime AC.

2 | Podmienky uchovavania a pouzivania etalénu

Slovné hodnotenie:

Cielom ¢innosti laboratdria elektriny v oblasti etalona elektrického
odporu je vytvorenie podmienok na dlhodobé plnenie funkcie ANO
tohto etaldéna a zabezpecenie, aby vsetky ¢innosti spojené
s realizaciou jednotky elektrického odporu ajej stupnice, boli
vykondvané vsilade so vSeobecnymi  kritériami  podla
medzinarodnych odportcani.
Etalén je umiestneny v Standardnych laboratérnych podmienkach,
ktoré  zaistujd  jeho  funkénost vsulade sovseobecnymi
medzindrodnymi kritériami.

3 | Kvalifikacia persondlu uchovavajiceho etalén

Slovné hodnotenie:

Osoba zodpovedna za etaldn je pracovnik s dlhoro¢nymi
skusenostami v oblasti metroldgie elektrického odporu. ANO
4 |Zabezpeéenie prenosu reprodukovanych hodnét na ostatné :
etalony

Slovné hodnotenie:

Etalény a zariadenia sltZiace na realizaciu a uchovavanie jednotky
elektrického odporu - Q priDC, ANO

Etalény a zariadenia sltZiace na realizaciu stupnice odporu pri DC,

Etalény a zariadenia sltZiace na realizaciu jednotky odporu pri AC a
stupnice odporu pri AC,
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| zariadenia:
e jednosmerny pridovy most komparator typu 9920 od firmy|
Guildline,

e automaticky most kompardtor MI 6000 od firmy|
Measurements International,
e sériovoparalelné prevodové miery elektrického odporu,
e skupiny etalénov a presné rezistorové dekady nomindlnych
hodnét od 10 do 10" Q, sltZiacich ako pracovné etalony,
Prenos jednotky na uZivatelské meradlda je zabezpefeny vhodnou
technikou a neistoty prenosu st na Grovni pozadovanej odberatelmi
tychto sluZieb.
Pocet riadkov vCMC tabulkach v databaze BIPM pre rozsahy
a neistoty veli¢iny pokrytej tymto narodnym etalénom je 24 + 4.

Zachovanie metrologickych parametrov NE na poZadovanej Grovni

Slovné hodnotenie:

V poslednych rokoch bola ¢ast technického vybavenia etalénu
inovovana nakupom automatickeho mostu komparator Ml 6000 od
firmy Measurements International (MI).

V roku 2006 aZ 2007 sa uskutocnilo porovnavacie meranie vysokych
odporov 10 MQ a 1 GQ - v ramci EUROMET.EM-K2 a v roku 2009
bolo realizované porovnanie velmi vysokych odporov 1 TQ a 100 TQ
- v ramci EUROMET.EM-S32.

Rozhodujucim pre narodny etalén odporu a pre &innosti v
laboratériu odporu je nadviazanie cestovnych etalénov odporu na
BIPM, koncom roku 2010, ktoré je v stiéasnosti vo finale. Jeho
vysledky st rozhodujice pre potvrdenie trendu hodnoty 1 Q
(skupinového etal6na), ako aj hodnoty 10 kQ. Prace spojené

s potvrdenim stélosti hodnot cestovnych etalénov po dovezeni

z BIPM prinesenych hodnét si vyZzaduje pracu priblizne 3 mesiace.
(koneéné vyhodnotenie bude cca april 2011.) Toto vyhodnotenie by
malo potvrdit neistoty v laboratériu uchovédvanej jednotky, jej trend
a sucasne aj neistoty v laboratériu odvodzovanej stupnice odporu.

Cast technického zariadenia etalénu sa vyuZiva aj pre metrologické
sluzby.

| Preskimanie dokumentécie k NE

Slovné hodnotenie:
PredloZend dokumentécia poskytuje vyCerpavajuce informacie o NE.

Celkové zhrnutie:
Etaldn svojimi metrologickymi charakteristikami splfiuje vetky
poZiadavky na narodny etalén elektrického odporu, vratane
moznosti jeho zadlenenia do medzinarodného systému tychto
etalénov, o om svedcia vynikajice vysledky medzindrodnych
porovnavacich merani.
Etalon poskytuje v rémci medzindrodnych porovnavacich merani
vynikajtice vysledky.
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Navrh odporuéani na dal$iu éinnost:

e Sprevdadzkovanie novo zakipeného zariadenia na meranie
elektrického odporu v oblasti nizkych a strednych hodnét a
sprevadzkovanie novo dodaného softwaru pre stuc¢asné
zariadenie pre oblast vy$sich hodnét odporu a nasledna
analyza dosiahnutych vysledkov.

e zlepsit technické vybavenie laboratdria s ciefom spresnenia
merania velmi vysokych odporov,

e doplnit osadenstvo laboratdria tak, aby bola zaistend
odborna kontinuita

ANO

Vysledné odportcanie:

Odportéam prediZenie platnosti certifikatu ndrodného etalénu.

Bratislava, 14. 02. 2011

Podpis hocrIF\/o/titéI’a
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