Né&zov organizacie: SMU Slovensky metrologicky ustav str. 1
PLANOVACI LIST K ULOHE ¢islo: 2001 ABCR
PLAN r. 2012 kudiu: 31122012  potetmes: 12 vEUR Eislo Glohy Kateg financ.
Nézov tilohy | Etalén Cislo: Narodny etalon NE 001/97

Udrziavanie, rozvoj a porovnavanie narodného etalénu elektrického odporu

Vecne prislugny utvar: €240 Kategoria financovania Glohy = A. 100% zo SR, B. do 50% zo SR +< 50%
Veduci tlohy: Ing. Stefan Gasparik Cudzi zdroj, C.0% zo $R, iba Vi.zdroj, R.RéZia ABCR |
Charakter tlohy: Trvala / Stéla Dihodoba (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznadit X X X X
Ciel tlohy:

1) Vykon vietkych potrebnych ukonov na zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach
2) Zlep$enie metrologickych parametrov etalénu elektrického odporu

Vystupy dlohy:
1) UdrZanie drovne etalénu v porovnani s etalonmi ostatnych Statov
2) Zlep$enie metrologickych parametrov etalénu el. odporu pomocou nového zariadenia zakipeného v roku 2011 a zlepsit
metrologické parametre zdokonalenim hardvéru pre sii¢asné zariadenie pre oblast vy$Sich hodnét odporu

Kvalitativne parametre:
1) Udrzanie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databéze BIPM
2) Spresnenie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM

Kvantitativne parametre:
Poget kalibracii NE v ramci jeho udrziavania: 50
Pocet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 25
Poget kalibracii na NE pre zakaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 100

) Zaciatok plnenia tlohy Termin spinenia tlohy Termin spinenia tlohy
Casovy harmonogram: Trvala/ Stéla Dihcdoba (< 11.) Kratkodoba (max. 1r.)
15.7.1999 - 31.12. 2012 1.1.2012- 31.12. 2012 1.1.2012 - 31. 12. 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpe&enie tlohy (str. 2) A1. Etalony A. ostat. \ C. R.
i 1 | 2 3 | 9
Uloha |Udrziavanie Rozvoj Porovnava|B.do 50% B.<50%| Predaje | ibaReZia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf. zoSR|Cudz'| (Vlast)] Viast. zdroj |Fin. zA,B,C
| bez Rézie | bezRésie | bezRédie | bezRézie | bezRézie | bez Révie | bez Rézie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 20461 11005 5713 3743 |
-INVESTICNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dihodob.maj.) 3500 ' B
CELKOM WWDAVKY 5 23961 11005 5713 3743
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie A aktualny rok 1
* Vypina sa len pri Glohéch, ktoré sa opakujl za poslednych 2 - 5 rokov 179 207 23961 \
REKAPITULACIA Personalne zabezpeéenie tlohy (str. 3) @ roéna pracovna kapacitq/‘i zarNestnanca 1761,0 hod.
Celkom zamestnanci 0sobo hodiny 1850 950 | 500 400 [ 1] B
@ Prepoditany stav zamestnancov (pocet) 1,05 0,54 0,28 0,23 {

Kontroloval / Podpis

Ing. Michal Kavecky /)’“"7

Vypracoval / Podpis

Ing. Stefan Gaéparikr ~}—




Nazov organizécie: SMU Slovensky metrologicky Gstav str. 1
PLANOVACI LIST K ULOHE éislo: 2002 ABCR
PLAN r. 2012 kudiv: 31.12.2012  potetmes: 12 vEUR gislo tlohy Kateg.financ.
Nézov Glohy " Etalon Gislo: Narodny etalén NE 002/97

UdrZiavanie, rozvoj a porovnévanie narodného etalénu dizky

Vecne prislugny utvar: €210 Kategoria financovania tlohy = A. 100% zo SR, B. do 50% zo SR + < 50%
Vedici Glohy: RNDr. Roman Fira Cudzi zdroj, €. 0% zo $R, iba Vl.zdroj, R. RéZia ABCR]
Charakter tlohy: Trvala/ Stala Dihodoba (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznadit X X X X
Ciel Ulohy:

1) Potvrdenie metrologickych parametrov svedeckého etalénu (jédom stabilizovany HeNe laser SMU-2 - siiéast’ NE), odovzdavanie
hodnoty a vykon véetkych potrebnych konov na zachovanie metrologickych parametrov etalénu.

2) Doplnenie mechanickych &asti heterodynného systému NE.

3) Zaradenie optickych a mechanickych prvkov do zostavy Michelsonovho interferometra na kalibraciu konc. mierok do 1000 mm.
4) Uast' na zasadnuti technického vyboru pre dizku EURAMET

Vystupy Ulohy:
1) Zachovanie metrologickych charakteristik NE (laserov SMU-1 a SMU-2) v stanovenych medziach
2) Ziskanie hodnét koeficientov svedeckého etalénu SMU-2 (zavislost frekvencie od jednotliviych parametrov).
3) Viytvorenie a udrZanie podmienok pre medzinérodnii akceptovatefnost NE dizky SR v zmysle MRA.
4) Experimentalne odskiSanie modifikovanej optickej konfiguracie Michelsonovho interferometra.
5) Aplikacia poznatkov z medzindrodnych stretnuti v oblasti metrolégie dizky

Kvalitativne parametre:
1) Medzinarodné akceptovatefnost' NE (CMC tabufky v databize BIPM)
2) ZvySenie presnosti kalibracie pracovnych HeNe laserov
3) Potvrdenie hodnét v tabufkach CMC
4) Potvrdenie metrologickych charakteristik prenosovych zariadeni NE

Kvantitativne parametre:
1) Potvrdenie hodnét v tabufkach CMC
2) Ziskanie hodnoty korekcie frekvencie NE (laserov SMU-1 a SMU-2) v zévislosti od hodnét vstupnych parametrov
3) Potvrdenie hodnét neistoty kalibracie v ramci poskytovanych MS
4) Uspedné Géast na medzinarodnych porovnaniach (lasery, koncové mierky, &iarkové miery)

) Zatiatok plnenia Ulohy Termin splnenia Ulohy Termin spinenia tlohy
Casovy harmonogram: Trvala / Stala Dihodoba (< 11.) Kratkodaba (max. 1r.)
30. 12. 1997 - 31. 12. 2012 1.1.2012- 31.12. 2012 1.1.2012 - 31. 12. 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpeéenie Glohy (str. 2) A1. Etaléony A. ostat, C. R.
1 2 3 9
Uloha |Udrziavanie Rozvoj |Porovnéva|B.do 50%| B.<50% | Predaje | ibaRézia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR| Cudzi(Viast)| Viast. zdroj |Fin. z A,B,C
bez RéZle | bezRézie  bezRésie | bezRézie | bez Rézie | bez Réie | bez Rézie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 35606 14 987 10 842 9777
-INVESTIENE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dihodob.maj.) 9000
CELKOM VYDAVKY ¥ 44 606 14 987 10 842 9777
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie - aktualny rok +1
* Viypia sa len pri dlohach, ktoré sa opakujti za poslednych 2 - 5 rokov 99 445 44 606

@ roéné pracovna k@@amestnama 1761,0

REKAPITULACIA Personélne zabezpe&enie Glohy (str. 3) hod.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 320 1239 827 1135] /
@ Prepotitany stav zamestnancov (podet) 1,81 0,70 047 | 0,64 [ }
-~

Vypracoval / Podpis
RNDr. Roman Fira

vy

Kontroloval / Podpis

Ing. Michal Kavecky '/}"v——7

Sehvalil / Podpis— )
dog, Ing. Martin Halaj, PhD.—

[




Nazov organizacie: SMU Slovensky metrologicky tstav : str. 1

PLANOVACI LIST K ULOHE éislo: 2012. 2003 ABCR
PLANr. 2012 kudiv: 31.12.2012  potetmes: 12 vEUR Zislo tlohy Kateg.financ.
Nazov tlohy | Etalon islo: Nérodny etalon NE 003/97

UdrzZiavanie, rozvoj a porovnavanie narodného etalénu hmotnosti

Vecne prislusny atvar: €220 Kategéria financovania Glohy = A. 100% zo SR, B. do 50% zo SR + =< 50%
Vedci tlohy: Ing. Robert Spurny, PhD. Cudzi zdroj, C.0% zo SR, ibaVl.zdroj, R.RéZia ABCR
Charakter tlohy: Trvala/ Stala Dihodoba (< 1T.) Kratkodoba (max. 1r.)
Udrziavanie Rozvoj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznacit X X X X
Ciel dlohy:

1) Rekalibracia NE, odovzdavanie hodnoty a vykon vSetkych potrebnych (ikonov na zachovanie metrologickych parametrov
etalénu

2) ZlepSenie hardvérového a softvérového vybavenia NE

3) Porovnanie NE hmotnosti s medzinarodnymi etalénmi, meranie Coomet 1-10 kg, Dunamet 1 g -10 kg - pilot, Euromet 1 g—1 mg
4) Ugast na zasadnuti technickych vyborov pre hmotnost EURAMET a COOMET

Vystupy dlohy:
1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach
2) Rekonétrukcia automatickéhom zariadenie na kalibraciu etalénov hmotnosti v rozsahu 1kg aZ 10 kg
3) Certifikaty o kalibracii a spravy z porovnavacich merani
4) Rekonstrukcia elektronického hardvéru na automat 1 kg
5) Konstrukcia etalénovych vah 1 kg pre vakuové meranie

|_A) Anlikacia nnznatkav 7 medzyinarndnich stratniiti v nhiasti metrnldnie hmotnosti
Kvalitativne parametre:

1) Neistota kalibracie na drovni hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM
2) Neistota kalibracie na Grovni hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM
3) UdrZanie hodnét v certifikate NE003 a v databaze KCC BIPM

4)

Kvantitativne parametre:
Pocet kalibracii NE v ramci jeho udrZiavania: 178
Pocet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 76
Pocet kalibracii na NE pre zakaznikov v rdmci prenosu jednotky do praxe: 370

. Zatiatok plnenia Ulohy Termin splnenia dlohy Termin splnenia Glohy
Casovy harmonogram: Trvala / Stala Dlhodoba (< 11.) Kratkodoba (max. 1r.)
30. 12. 1997 - 31. 12. 2012 1.1.2012 - 31. 12, 2012 1.1.2012 - 31, 12. 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpe&enie dlohy (str. 2) A1. Etalény A. ostat. C. R.
1 2 3 9
Uloha |Udrziavanie Rozvoj Porovnava|B.do 50% B.<50%| Predaje | ibaRézia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR| Cudzi(Vlast)| Vlast. zdroj |Fin. z AB,C
bez Rézie | bezRézie | bez Rézie ' bez Réie | bez Rézie = bez Reie | bez Révie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 84671 49 052 29514 6105
-INVESTICNE VYDAVKY 5 (Obstaranie dihodob.maj.) 10 000 1 |
CELKOM VYDAVKY ¥ 94 671 49 052 \ 29514 6105
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 | aktualny rok +1
*Vyplfia sa len pri Glohach, ktoré sa opakujli za poslednych 2 - 5 rokov 212919 94 671
REKAPITULACIA Personalne zabezpegenie (lohy (str. 3) @ roéna pracovna kapmﬁmanca 1761,0 hod.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 6081 3920 1611 550 \
) 7{37Prepiocﬁny stav zamestnancov (pocet) 3,45 = 53 091 5,3] [ ] -
Vypracqvai‘f“Rgdpis Kontroloval / Podpis Schl\;l / Pod :s
Ing. Robert Spurny, PhD. | Ing. Michal Kavecky //1/-/7 doc alaj, PhD. _

N




Nazov organizacie: SMU Slovensky metrologicky Gstav str. 1
PLANOVACI LIST K ULOHE éislo: 2012, 2004 ABC.R
PLAN r. 2012 kudiv: 31.12.2012  posetmes: 12 Eislo Ulohy Kateg.financ.
Nézov (lohy " Etalon Gislo: Narodny etalon NE 004/97

UdrZiavanie, rozvoj a porovnavanie narodného etalénu éasu a frekvencie.

Vecne prislusny Gtvar: €210 Kategoria financovania Glohy = A, 100% zo SR, B.do 50% zo SR + = 50%|
Vedci Ulohy: Ing. Pavol Dorsic Cudzi zdroj, C.0% zo SR, iba Vl.zdroj, R.RéZia AB.CR
Charakter dlohy: Trvala/ Stala Dihodoba (< 11.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvaj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznadit X X X X
Ciel tlohy:

1) Uchovéavanie NE, odovzdavanie hodnoty a vykon vSetkych potrebnych Ukonov na zachovanie metrologickych parametrov
etalénu

2) Vykon medzindrodného porovnavaciecho merania etalonu €asu, Cs atémovych hodin cez GPS a Glonass s BIPM, kontinuélne
meranie etaldénu a zasielanie vysledkov do BIPM

Vystupy Glohy:
1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach, vyhodnotenie etalonu podfa jednotlivych
¢asovych etapach
2) Névrh a konétrukcia sekundarneho etalénu frekvencie 10 MHz na baze Rb bloku pre trasportné téely.
3) Odovzdavanie jednotky a stupnice re veli€iny ¢as, éasovy interval, frekvencia, rychlost' a d'alie odvodené veliginy.

Kvalitativne parametre:
1) UdrZanie hodnét v tabufkdach CMC vedenych v databaze BIPM pre etalén ¢asu v pasme +/- 100 ns celoroéne, chyba frekvencie
mensia ako 5E-14
2) Sekundarny etalon transportného typu pre pre rel. chybu frekvencie mensiu ako 10E-10,
3) UdrZanie ostatnych parametrov, hodnét deklarovanych v CMC tab. v databéze BIPM

Kvantitativne parametre:
Potet kalibracii NE v ramci jeho udrZiavania: kontinualne porovnavacie merania cez GPS s BIPM PariZ, 6 x mesaéne
Poéet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 5
Potet kalibrécii na NE pre zdkaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 80

) Zatiatok pinenia Ulohy Termin splnenia tlohy Termin splnenia tlohy
Casovy harmonogram: Trvala / Stala Dihcdobé (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
30. 12. 1997 - 31, 12. 2012 1.1.2012 - 31. 12. 2012 1.1.2011 - 31.12. 2011
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpeéenie Glohy (str. 2) A1. Etalény A. ostat. C. R.
1 2 3 ‘ 9
Uloha |Udrziavanie Rozvoj |Porovnava|B.do50% B.<50%| Predaje | ibaRézia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR Cudzi(Vlast)| Viast. zdroj |Fin. z AB,C
bez RéZie | bez RéZie bez RéZie | bez Rézie | bezRézie bez Rézie | bez Rézie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 41615 14 514 12 582 14519
- INVESTICNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dihodob.maj.) 5700
CELKOM VYDAVKY ¥ a7315| 14514 12582 14519 .
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 aktualny rok +1
* Viyplia sa len pri Glohéch, ktoré sa opakujii za poslednych 2 - 5 rokov 136 149 47 315
REKAPITULACIA Personalne zabezpegenie Glohy (str. 3) @ roéna pracovna kapacita 1 zamesipanca  1761,0 hod.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 3187 592 944 1621 |
(@ Prepocitany stav zamestnancov (poget) 1,79 0,34 0,54 0,92 |
Vypracoval / Podpis Kontroloval / Podpis Schvalil /Eﬂodpis d
Ing. Pavol Dorsig Ing. Michal Kavecky //7 doc. Ing. Martin Halaj, Phb.

1t

\
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N&zov organizacie:

SMU Slovensky metrologicky Gstav

PLANOVACI LIST K ULOHE Gislo:

PLAN . 2012

ku diu:

31.12.2012

podet mes.:

12 vEUR

2005

¢islo ulohy

str. 1
AB,CR
Kateg.financ.

Né&zov tlohy |

Etalén Cislo:

Narodny etalon NE 005/97

UdrZiavanie, rozvoj a porovnavanie narodného etalénu Ziarivého toku a intenzity oZarovania

Vecne prislugny Utvar:  C270 Kategoria financovania Glony = A. 100% zo SR, B. do 50% zo 5R + =< 50%
Veduci tGlohy: RNDr. Peter Neme&ek, PhD. Cudzi zdroj, C.0% zo SR, iba Vi.zdroj, R.RéZia ABCR
Charakter ulohy: Trvala / Stala Dlhodoba (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vyvoj [ zdokonalovanie Porovnavanie
oznadit' X X X
Ciel dlohy:

1) Vykon v3etkych potrebnych (konov na zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach

2) Roz8irenie stupnice intenzity oZarovania do UV oblasti spektra.

Vystupy Ulohy:

1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach

2) Realizicia zariadenia pre kalibraciu UV radiometrov pre intenzitu oZarovania v spektralnej oblasti UV A, UV B
3) Porovnévacie merania spektroradiometrickych stupnic SMU - CMI v spekiralnej oblasti 300 nm az 1000 nm.

4) Medzinérodné porovnavacie merania intenzity oZarovania (EURAMET N°443) v UV oblasti
5) Uéast na zasadnuti poradného vyboru CCPR pri BIPM

Kvalitativne parametre:

1) UdrZanie hodnét v tabufkéch CMC vedenych v databaze BIPM
2) Ugast v medzinarodnych porovnavacich meraniach a rozsirenie rozsahu NE 005
3) Aplikacia poznatkov z CCPR v metrolégii Ziarivého toku a intenzity oZarovania

Kvantitativne parametre:

Pocet kalibracii NE v ramei jeho udrZiavania: 2
Pocet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 0
Pocet kalibracii na NE pre zakaznikov v rimci prenosu jednotky do praxe: 20

. Zatiatok plnenia Ulohy Termin splnenia Glohy Termin splnenia Glohy
Casovy harmonogram: Trvala / Stala Dihodoba (< 11.) Kratkodoba (max. 1r.)
30. 12,1997 - 31. 12. 2011 1.1. 2011 - 31.12. 2011
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpe&enie dlohy (str. 2) A1, Etalény A. ostat. | C. R.
1 2 3 9
Uloha |Udrziavanie Rozvoj Porovnava|B.do50% B.<50%| Predaje | ibaRézia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR| Cudzi(Vlast)| Vlast. zdroj | Fin. z A,B,C
bez RéZie | bez RéZie | bez Rézie | bez RéZie | bez RéZie = bez RéZie | bez RéZie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 20 354 7155 8354 4 844
-INVESTICNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dihadob.maj.) 85000 . B
CELKOM VYDAVKY ¥ 85354 7155 8 354 | 4 844
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie - aktuélny rok +1
*Vypiiia sa len pri (lohach, ktoré sa opakujll za poslednych 2 - 5 rokov 73724 85 3;;9\
REKAPITULACIA Personélne zabezpe&enle tlohy (str. 3) @ rotna pracovnl kapallta 1 zamestnanca 1761,0 hod.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 1250 450 500 300 |
@ Prepoéitany stav zamestnancov (poget) 0,71 0,26 0,28 0,17 !

Vypracoval / Podpis
RNDr. Peter Nemeéak PhD

Kontroloval / Podpis

s

| / Ing. Michal Kavecky /&u,7




Nazov organizacie: SMU

Slovensky metrologicky Gstav

PLANOVACI LIST K ULOHE éislo:

PLAN r. 2012 ku

div; 31.12.2012  podet mes.

12 VEUR

Nézov Glohy \

Etalon cislo:

Narodny etalon NE 006/97

str. 1

2012 2006

¢islo tlohy

ABCR

Kateg.financ.

UdrZiavanie, rozvoj a porovnavanie narodného etalénu tlaku

etalénu
3) ZlepSenie hardvérového

a softvérového vybavenia NE

4) Porovnanie NE tlaku s medzinarodnymi etalénmi

1) Relizacia vysokotlake] komory do 1 GPa na skii§anie priemyselnych snimaéov pre projekt EMRP.
2) Rekalibracia NE, odovzdavanie hodnoty a vykon vsetkjch potrebnych (konov na zachovanie metrologickych parametrov

Vecne prisludny Gtvar: G220 Kategoria financovania (lohy = A. 100% zo 3R, B. do 50% zo $R +< 50%
Veduci tlohy: Ing. Miroslav Chytil Cudzi zdroj, C.0% zo SR, iba Vi.zdroj, R.Ré%ia ABCR
Charakter tlohy: Trvala/ Stala Dlhodoba (< 1r.) Krétkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vyvoj / zdokanalovanie Porovnavanie
oznadit X X X X
Ciel tlohy:

Vystupy Ulohy:

v redlnom Case

1) Testovacia komora s vysokotlakymi elektrickymi priechodkami a zdrojom tlaku 1 GPa
2) Zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v stanovenych medziach
3) Automatizovany systém pre sledovanie otacok a polohy piesta; a teploty tlakovej mierk s vystupom ¢asovej zmeny parametrov

4) Certifikéty o kalibrécii a spravy z porovnavacich merani, publikacie

Kvalitativne parametre:

1) Neistota kalibracie na Grovni hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM
2) ZlepSenie hodnét neistoty a rozSirenie meracieho rozsahu v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM
3) Potvrdenie metrologickych charakteristik prenosovych zariadeni NE

Kvantitativne parametre:

Pocet kalibréacii NE v ramci jeho udrZiavania: 30
Potet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 30
Pocet kalibrécii na NE pre zdkaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 200

. Zaciatok plnenia tlohy Termin splnenia dlohy Termin splnenia tlohy
Casovy harmonogram: Trvala/ Stéla Dihodoba (< 11.) Kratkodoba (max. 1r.)
30.12. 1997 - 31. 12. 2012 1.1.2012-31.12. 2012 1.1.2012 - 31. 12. 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpeéenie tlohy (str. 2) A1. Etalény A. ostat. \ C. R.
1 2 3 1 9
Uloha |Udrziavanie Rozvoj |Porovnava|B.do50% B.<50%| Predaje | iba Rézia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR Cudzi(Viast)| Viast. zdroj |Fin. z A.B,C
bez RéZie | bez Réie | bezRézie | bezRézie | bezRézie  bez Rézie | bez Rézie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 30 596 12029 11453 7114
- INVESTICNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dihodob.maj.) 23000
CELKOM VYDAVKY 5 53506 12029 11453 7114
CELKOM VYDAVKY 5 Obdobie -1 aktudlny r +1
* Vypifia sa len pri tlohach, ktoré sa opakujt za poslednych 2 - 5 rokov 128 574 53 596 7(
| \
REKAPITULACIA Personélne zabezpe&enie Glohy (str. 3) @ roéna pracovna k{apacita 1zamestnanca  1761,0 hod.
Celkom zamestnanci . 0sobo hodiny 2250 850 800 600 | | _
(@ Prepoditany stav zamjstnancov (pocet) 1,28 0,48 0,45 0341 \ /'/f\

Vypracoval / Podpis
Ing. Miroslav Chytil

Kontroloval / Podpis

{

| Ing. Michal Kavecky /,,,7

Schvalil | /?fdpis j
doc. Ing/Martin Halaj} hD.




Nézov organizacie: SMU Slovensky metrologicky Gstav str. 1

PLANOVACI LIST K ULOHE éislo: 2012 2007 AB,CR
PLAN r. 2012 kudiu: 31.12.2012  potetmes: 12 VEUR gislo tlohy Kateg financ.
Nazov Glohy | Etalon Gislo: Narodny etalon NE 007/97 i

UdrZiavanie, rozvoj a porovnﬁvame narodného etalénu absoldtneho tlaku v rozsahu 10 mPA az 1 kPA

Vecne prislusny Gtvar, €220 Kategoria financovania tlohy = A, 100% zo SR, B.do 50% zo0 SR += 50%|
Veduci Ulohy: Ing. Peter Farar Cudzi zdroj, C.0% zo SR, iba Vl.zdroj, R.Rézia AB,CR
Charakter Glohy: Trvala / Stéla Dlhodoba (< 11.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznadit X X X X
Ciel lohy:

1) Rekalibracia NE, odovzdavanie hodnoty a vykon vSetkych potrebnych dkonov na zachovanie metrologickych parametrov

etalénu

2) Zlepsenie hardvérového a softvérového vybavenia NE
3) Porovnanie NE vakua s medzinarodnymi etalonmi
4) Ucast' na zasadnuti technického vyboru pre hmotnost a pridruZené veli¢iny EURAMET

Vystupy Ulohy:

1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach
2) Automatické zariadenie na kalibraciu vakuometrov

3) Certifikaty o kalibracii a spravy z porovnavacich merani
4) Aplikacia poznatkov z medzinarodnych stretnuti v oblasti metrodgie tlaku

Kvalitativne parametre:

1) Neistota kalibracie na tirovni hodnét v certifikate NE
2) Neistota kalibracie na tirovni hodnét v certifikate NE
3) Neistota kalibracie na trovni hodnét v certifikate NE

Kvantitativne parametre:
Poéet kalibracii NE v ramci jeho udrziavania: 5
Poéet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 1
Pocet kalibracii na NE pre zakaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 22

. Zatiatok plnenia ulohy Termin spinenia tlohy Termin spinenia tlohy
Casovy harmonogram: Trvala/ Stéla Dihodobé (< 11.) Kratkodoba (max. 1r.)
30. 12,1997 - 31. 12, 2012 1.1.2012 - 31. 12, 2012 1.1.2012 - 31.12. 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpedenie dlohy (str. 2) A1. Etalény A. ostat. C. R.
1 2 3 9
Uloha |Udrziavanie Rozvoj |Porovnava|B.do 50% B.<50%| Predaje | ibaRézia
spolu 100 % Transfer zo R Transf zo8R| Cudzi(Viast)| Vlast. zdroj |Fin. z A B,C
bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 26563 13232 8 654 4676
- INVESTICNE VYDAVKYZ (Obstaranie dihodob.maj.) | 12000 | L " |l |
CELKOM VYDAVKY ¥ 38563 13232 8 654 4678
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 akiualny rok +1
*\lypifia sa len pri Glohach, ktoré sa opakujii za poslednych 2 - 5 rokov 37903 38 563
REKAPITULACIA Personalne zabezpeéenie dlohy (str. 3) @ roéna pracovna kapaita 1, zamestnanca 1695,0 hod.
Celkom zamestnanci osoba hodiny 1950 950 | 600 400 \
@ Prepotitany s amestnancov (pooet) 115 0,56 | 0,35 0,24

Vypracoval / Pod

rp/'%,
Ing. Peter Fapar /= — |

/

-

Kontroloval / Podpis

Ing. Michal Kavecky M




Nazov organizacie:

PLANOVACI LIST K ULOHE &islo:

31.12.2012

ku diu:

SMU Slovensky metrologicky tstav

pocet mes.:

12 vEUR

2008

¢islo ulohy

2012

str. 1

AB,CR

Kateg.financ.

PLAN r. 2012
|

Néazov Glohy | Etalén Cislo:

Narodny etalon NE 008/97

UdrZiavanie, rozvoj a porovnavanie narodného etalénu hustoty kvapalin a tuhych telies

Vecne prislugny dtvar; G220 Kategoria financovania Ulohy = A. 100% zo SR, B. do 50% zo §R +=<50%
Vedlci tlohy: Ing. Robert Spurny, PhD. Cudzi zdroj, C.0% zo SR, iba Vi.zdroj, R.RéZia ABCR
Charakter tlohy: Trvala / Stéla Dihodoba (< 171.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvaj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznatit' X X X X
Ciefl tlohy:

1) Rekalibracia NE, odovzdavanie hodnoty a vykon véetkych potrebnych (konov na zachovanie metrologickych parametrov

etalonu

2) Zlep3enie hardvérového a softvérového vybavenia NE
3) Porovnanie NE hustoty s medzinarodnymi etalénmi, Euromet, bilateralne CMI

Vystupy Glohy:

1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalonu v ustanovenych medziach
2) Modifikacia automatického zariadenia na meranie hustoty kvapalin a vyvoj gravimetrického etalonu plynov
3) Certifikaty o kalibracii a spravy z porovnavacich merani

Kvalitativne parametre:

1) Neistota kalibracie na Grovni hodnét v certifikate NE
2) Neistota kalibracie na drovni hodnot v certifikate NE

3) UdrZanie hodnét v certifikate NE

Kvantitativne parametre:

Pocet kalibracii NE v ramci jeho udrZiavania: 20

Potet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 5

Pocet kalibracii na NE pre zékaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 300

. Zaciatok plnenia tlohy Termin spinenia tlohy Termin spinenia Ulohy
Casovy harmonogram: Trvala / Stala Dlhodoba (< 11.) Kréatkodoba (max. 1r.)
30. 12. 1997 - 31. 12. 2012 1.1.2012-31.12. 2012 1.1.2012 - 31. 12, 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpedenie Glohy (str. 2) A1. Etalény A, ostat. C. R.
1 2 3 9
Uloha [|Udrziavanie Rozvoj Porovnava|B.do 50% B.<50%| Predaje | ibaRézia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR Cudzi(Viast)| Viast. zdroj | Fin. z AB,C
bez Réle | bezRezie | bezRézie | bezRézie | bezRézie  bezRétie | bez Rézie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 52608 32 567 20041 |
-INVESTICNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dihodob.maj.) 14 500
CELKOM VYDAVKY 5 67 108 32 567 20 041
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdabie -1 aktuéiny rok +1
*\lypliia sa len pri Glohach, ktoré sa opakujl za poslednych 2 - 5 rokov 259 498 67 108
REKAPITULACIA Personélne zabezpe&enie Glohy (str. 3) @ roéna pracovna kapacita1.zamestnanca  1761,0 hod.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 3031 2031 1000 ,
@ Prepoéitany stav zamestnancov (pocet) B 5,72 1,15 0,57 |\ ¥

Vypraco dpis
Ing. Robert Spurny, PhD. |

=

Kontroloval / Podpis

Ing. Michal Kavecky % '7




Nazov organizacie: SMU Slovensky metrologicky Gstav str. 1
PLANOVACI LIST K ULOHE ¢islo: 2012. 2009 AB,CR
PLAN r. 2012 kudi: 31.12.2012  potetmes: 12 vEUR ¢islo Glohy Kateg financ.
Nazov Glohy - Etalén gislo: Narodny etalén NE 009/97

UdrZiavanie, rozvoj a porovnévanie narodného etalénu viskozity kvapalin

Vecne prislusny Gtvar; €220 Kategoria financovania Glohy = A, 100% zo SR, B.do 50% zo SR +=<50%
Vedlici Ulohy: Ing. Dusan Trochta Cudzi zdroj, C.0% zo SR, iba Vi.zdroj, R.RéZia ABCR
Charakter Ulohy: Trvala / Stala Dlhodoba (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznagit X X X X
Ciel Ulohy:

1) Rekalibracia NE, odovzdavanie hodnoty a vykon vSetkych potrebnych tkonov na zachovanie metrologickych parametrov

etalonu

2) Zlep&enie hardvérového a softvérového vybavenia NE
3) Porovnanie NE viskozity s medzinarodnymi etalonmi, projekt ASTM D.02.07.A,

Vystupy Ulohy:

1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalonu v ustanovenych medziach
2) Modifik4cia automatického zariadenia na meranie viskozity kvapalin

3) Certifikaty o kalibracii a sprévy z porovnévacich merani

Kvalitativne parametre:
1) Neistota kalibracie na trovni hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM
2) UdrZanie hodnét v tabulkach CMC vedenych v databaze BIPM

Kvantitativne parametre;
Pocet kalibracii NE v ramci jeho udrZiavania: 12
Pocet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 18
Pocet kalibracii na NE pre zakaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 80

. Zatiatok plnenia tlohy Termin splnenia Ulohy Termin spinenia tlohy
Casovy harmonogram: Trvala / Stéla Dihodoba (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
30.12. 1997 - 31. 12. 2012 1.1.2012 - 31,12, 2012 1.1.2012 - 31. 12, 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpeenie Glohy (str. 2) A1. Etalény A, ostat, C. R.
! 1 ‘ 2 3 9
Ulocha |UdrZiavanie Rozvoj Porovnéva|B.do 50% B.<50%| Predaje | iba RéZia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR| Cudzi(Vlast)| Vlast. zdroj |Fin. z A,B,C
bez RéZie | bezRédie | bezRésie  bez Rédie | bez Ré¥ie | bez Rézie | bez Rézie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 21710 10136 8686 2888
INVESECMDEIKY > (Obstaranie dlhodob.maj.) 20000
CELKOM VYDAVKY 5 aro| 10136 8686 2868 SN
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 aktualny rok +1
*Viypliia sa len pri (lohéch, ktoré sa opakujl za poslednych 2 - 5 rokov 50 008 41710
REKAPITULACIA Personalne zabezpe&enie Glohy (str. 3) @ rotné pracovna kapacjtd 1 Zamestnanca 1761,0 hod.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 1461 811 | 450 | w| [ 4 _
@ Prepotitapy stav zamestnangov (pocet) 0,83 0,46 | 0,26 o1t |/

Kontroloval / Podpis

Ing. Michal Kavecky //7

Vypracoval / Podpis
Ing. Du$an Trochta

(1




Nézov organizécie: SMU Slovensky metrologicky dstav str. 1

PLANOVACI LIST K ULOHE ¢islo: 2012. 2010 AB,CR
PLANT. 2012 kudiu: 31.12.2012  potetmes: 12 vEUR gislo Glohy Kateg financ.
Nazov Glohy Etalon islo: Narodny etalon NE 010/97 ]

Udrziavanie, rozvoj a porovnévame narodného etalénu indexu lomu pnezrat‘.nych tuhych latok vo viditefnej oblasti spektra

Vecne prislusny Utvar;  C260 Kategéria financovania (lohy = A. 100% zo SR, B. do 50% zo0 SR + < 50%
Vedci lohy: RNDr. Beata Cséfalvayova Cudzi zdroj, C.0% 20 SR, iba Vi.zdroj, R.RéZia ABCR
Charakter alohy: Trvala / Stéla Dlhodoba (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznadit X X X X
Ciel tlohy:

1) Vykon vSetkych potrebnych dkonov na zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach
Medzinarodné aktivity v CCQM

2) Objektivizacia cielenia d'alekohfadu vizudlneho goniometra spektrometra 27 E fy Askania pri autokolimaénom merani lamavého
uhla hranola z optického skla a pri merani uhla miniméalnej deviacie vo viditeFnej oblasti spektra.

3) U&ast na porovnavacich meraniach organizovanych BIPM, COOMET, EUROMET

Vystupy Ulohy:
1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach.
2) Urychlenie merania a pocitatové spracovanie vysledkov.
3) Reporty s vysledkami medzinarodnych porovnéavacich merani

Kvalitativne parametre:
1) Prenos stupnice hodnét veli€iny indexu lomu priezraénych tuhych latok vo viditePnej oblasti spektra.
2) Zvysenie Grovne metrologického zabezpeéenia veliéiny indexu lomu priezraénych tuhych latok vo viditefnej oblasti spektra.
3) Medzinarodna akceptovatelnost etalénu

Kvantitativne parametre:
Pocet kalibracii NE v ramci jeho udrZiavania: 2
Pocet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 0
Pocet kalibracii na NE pre zakaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 7 druhov CRM

. Zagiatok plnenia tlohy Termin splnenia ulohy Termin spinenia Glohy
Casovy harmonogram: Trvala [ Stéla Dlhodoba (< 11.) Kratkodoba (max. 1r.)
30. 12. 1997 - 31. 12, 2012 1.1.2011 - 31. 12. 2012 1.1.2011 - 31. 12, 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpe&enie Glohy (str. 2) A1, Etalony A. ostat. C. R.
1 2 3 9
Uloha |Udrziavanie Rozvoj |Porovnava)|B.do 50% B.<50%| Predaje | ibaRézia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR| Cudzi(Vlast)| Viast. zdroj |Fin. z AB,C
bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez Rézie | bez RéZie | bez RéZie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 20 155 11313 | 5474 3368
-INVESTICNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dihodob.maj.) | -
CELKOM VYDAVKY 20 155 11313 | 5474 3 368
CELKOM VYDAVKY 3 Obdaobie -1 aktudlny rok +1
*\lyplfia sa len pri Ulohach, ktoré sa opakuijl za poslednych 2 - 5 rokov 41819 20155
REKAPITULACIA Personaine zabezpegenie iilohy (str. 3) @ roéné pracovna kapﬁ@\zamesfnanca 1761,0 hod.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 1650) 1050 300 300 .|
@ Prepocitany stav zamestnancov (pocet) 0,94 0,60 0,17 0,17

Vypracoval / Podpis Kontroloval / Podpis
RNDr. Beéta Cséfalvayova | Ing. Michal Kavecky M

!/’7 f

.r




Nazov organizacie: SMU Slovensky metrologicky tstav sfr. 1
PLANOVACI LIST K ULOHE &islo: : 2011 ABCR
PLAN r. 2012 kudiu: 31122012  pozetmes: 12 vEUR gislo Glohy Kateg financ.
Nazov tlohy | Etalon Sislo: Nérodny etalon NE 011/11 . el R
UdrZiavanie, rozvoj a porovnavanie narodného etalénu jednosmerného napatla
Vecne prisludny atvar: €240 Kategria financovania tlohy = A. 100% zo 8R, B. do 50% zo SR + =< 50%
Veduci tlohy: Ing. Peter Vrab&ek, PhD., Cudzi zdroj, C.0% zo 3R, iba Vl.zdroj, R.Rézia ABCR
Charakter Ulohy: Trvala / Stala Dlhodoba (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
Udrziavanie Rozvoj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznadit X X X
Ciel tlohy:

1) Vykon v8etkych potrebnych Gkonov na zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach
2) Vykon v3etkych potrebnych konov na zlepSenie metrologickych charakteristik etalonu
3) Medzinarodna spolupraca v oblasti metrolégie elektrickcyh veliin

Vystupy ulohy:
1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalonu v ustanovenych medziach, kalibraéné certifikaty zabezpedujlice nadvaznost
2) Inovécia etalénu , publikacia vysledkov vyskumu, kalibraéné certifikity zabezpeéuijlice nadviznost

Kvalitativne parametre:
1) Udrzanie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM
2) ZlepSenie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM
3) Aplikovat' vysledky medzinirodnych zasadnuti do oblasti metroldgie elektrickych velidin

Kvantitativne parametre:
Poéet kalibracii NE v ramci jeho udrZiavania: 10
Pocet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 15
Pocet kalibracii na NE pre zakaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 45

) Zaciatok plnenia tlohy Termin splnenia dlohy Termin spinenia tlohy
Casovy harmonogram: Trvala / Stala Dihodoba (<1r.) Kréatkodoba (max. 1r.)
15.7.1999 - 31. 12. 2012 1.1.2012 - 31. 12, 2012 1.1.2012 - 31. 12. 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpe&enie Glohy (str. 2) A1l. Etalony A. ostat. C. R.
1 ‘ 2 3 9
Uloha |[Udrziavanie Rozvoj |Porovnava.|B.do 50% B.<50%| Predaje | iba Rézia
7spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR| Cudzi(Vlast)| Vlast. zdroj |Fin. z A,B,C
bez RéZie | bez RéJie | bezRévie | bezRézie | bezRézie | bez Rézie | bez Résie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 37034 18522 15 656 2856 ‘
-INVESTICNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dihodob.maj) | 11900 l
CELKOM VYDAVKY 48934 18522 | 15656 2856
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 aktudlny rok +1
* Vypifia sa len pri Glohach, ktoré sa opakuj(i za poslednych 2 - 5 rokov 175138 48 934
REKAPITULACIA Personilne zabezpeéenie Glohy (str. 3) @ roéna pracovna kapagita hzamestnanca 1761,0 hod.
Celkom zamestnanci ~ osobo hodiny L 2506 1220 | 1020 266
@ Prepocttany stav zamestnancov (pocef) 1,42 0,69 0,58 0,15
Vypracoval / Podpis Kontroloval / Podpis a
Ing. Peter Vrabéek, PhD. | Ing. Michal Kavecky T

Gyl A




Nazov organizacie; SMU Slovensky metrologicky dstav sir. 1
PLANOVACI LIST K ULOHE éislo: 2012 AB,CR
PLAN r. 2012 kudiu: 31.12.2012  pocetmes: 12 VEUR gislo tlohy Kateg.financ.

Nazov tlohy | Etalon Cislo: Narodny etalén NE 012/98
UdrZiavanie, rozvoj a porovnavanie narodného etalonu svietivosti

Vecne prislusny Gtvar; G270 Kategdria financovania Glohy = A. 100% zo SR,  B. do 50% zo SR + < 50%
Veduci tlohy: RNDr. Peter Nemegek, PhD. Cudzi zdroj, C.0% 20 SR, iba Vlzdroj, R.RéZia ABCR
Charakter tlohy: Trvala / Stala Dlhodoba (< 1r.) Kratkodobé (max. 1r.)
Udrziavanie Rozvoj / vjvoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznacit' X X
Ciel tlohy:

1) Vykon véetkych potrebnych (ikonov na zachovanie metrologickych charakteristik etalonu v ustanovenych medziach

Vystupy ulohy:
1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach

Kvalitativne parametre;
1) Udrzanie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM

Kvantitativne parametre:
Poéet kalibracii NE v ramci jeho udrZiavania: 2 - kalibracia P15 FOT s QED200, kalibracia spektrometra Konica Minolta
Pocet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 0
Poéet kalibracii na NE pre zakaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 50

. Zaciatok pinenia Ulohy Termin spinenia ulohy Termin splnenia tlohy
Casovy harmonogram: Trvala / Stéla Dihodoba (< 11.) Krétkodoba (max. 1r.)
5.5, 1998 - 31. 12, 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpecenie Glohy (str. 2) A1, Etalony A. ostat. C. R.
1 2 3 .
Uloha |Udrziavanie Rozvoj |Porovnava|B.do 50% B.<50%| Predaje | iba RéZia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR| Cudzi(Vlast)| Viast. zdroj |Fin. z AB,C
bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie = bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 21446 7157 14 289
- INVESTICNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dihodob.maj.) 15000
| CELKOM VYDAVKY ¥ .. . 6446| 7157 14289
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 aktulny rok +1
* Viyplita sa len pri tlohach, ktoré sa opakuju za poslednych 2 - 5 rokov 41009 36 446
REKAPITULACIA Personélne zabezpeéenie dlohy (str. 3) @ rodna pracovna kapacjta 1'zamestnanca  1761,0 hod.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 500 500 ‘
@ Prepocitany stav zamestnancov (pocet) 0,25 0,28 \
Vypracoval / Podpis Kontroloval / Podpis 4 Schva!n\ Podpis
RNDr. Peter Nemeéek, PhD. = Ing. Michal Kavecky /J—x—-7 doc. Ing. Martin
s,

T

aj, PhD.
;"



Nazov organizacie: SMU Slovensky metrologicky Gstav str. 1
PLANOVACI LIST K ULOHE Géislo: 2012 2013 AB,CR
PLAN r. 2012 kudiu: 31122012  posetmes. 12 islo tlohy Kateg.financ.
Nézov Glohy Etalon islo: Narodny etalon NE 013/98

UdrZiavanie, rozvoj a porovnavanie narodného etalénu rovinného uhla

Vecne prisludny Utvar: €210 Kategoria financovania tlohy = A. 100% zo SR, B. do 50% zo SR + < 50%
Ved(ci tlohy: Ing. Jifi Mokro$, PhD. Cudzi zdroj, ©.0% zo SR, iba Vl.zdroj, R.Réfia AB,CR
Charakter lohy: Trvala / Stala Dlhodobé (< 11.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznadit X X X X
Ciel tlohy:

1) Rekalibracia NE, odovzdavanie hodnoty a vykon vSetkych potrebnych Gkonov na zachovanie metrologickych parametrov

etalonu

2) Zlepsenie hardvérového a softvérového vybavenia NE
3) Porovnavacie meranie zariadenia na meranie odchylok rovinnosti v PTB Braunschweig

Vystupy Ulohy:

1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalonu v ustanovenych medziach
2) Zlep&enie metrologickych charakteristik NE
3) Odovzdéavanie jednotiek Ziadatefom

Kvalitativne parametre:

1) UdrZanie, pripadne zlepSenie hodnét v tabufkach CMC, vedenych v databaze BIPM
2) Doplinenie hodnét v tabufkédch CMC, vedenych v databéze BIPM

Kvantitativne parametre:

Pocet kalibrécii NE v ramci jeho udrZiavania: 5
Pocet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 2
Poget kalibracii na NE pre zakaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 100

. Zatiatok pinenia tlohy Termin splnenia Glohy Termin splnenia Ulohy
Casovy harmonogram: Trvala / Stéla Dihodoba (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
25.5.1998 - 31. 12. 2012 1.1.2012 - 31. 12. 2012 1.1.2012 - 31. 12. 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpeéenie Glohy (str. 2) A1, Etalény A, ostat. C. R.
1 2 3 9
Uloha |Udrziavanie Rozvoj Porovnava,B. do 50% B.<50% Predaje | iba Rézia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR| Cudzi(Vlast)| Viast. zdroj |Fin. z AB,C
bez RéZie | bezRétie | bez Rétie \ bez RéZie | bez ReZie | bez Rézie | bez RéZie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 31218 13 807 14 395 3076
-INVESTICNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dihodob.maj.)
CELKOM VYDAVKY ¥ 31278 13 807 14395 | 3076
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie - aktudlny rok +1
*lypifia sa len pri (lohach, ktoré sa opakujl za poslednych 2 - 5 rokov 96 333 31278
REKAPITULACIA Personélne zabezpetenie tilohy (str. 3) @ rocna pracovna kapacita 1 zamestnanca 1761,0 hod.
Celkom zamestnanci ~~ 0sobo hodiny 2073 1363 520 190 Vi -
@ Prepocitany stav zamestnancov (pocet) 18] 077 0,30 0,11 / | \
Vypracoval / Podpis Kontroloval / Podpis # Schvalm is
Ing. Jifi Mokro$, PhD. doc. In n Halaj PhD.,

| Ig. Michal Kavecky >

/




Néazov organizacie:

SMU Slovensky metrologicky dstav

str. 1

PLANOVACI LIST K ULOHE ¢islo: 2014 AB,CR
PLAN r. 2012 kudiu: 31.12.2012  poetmes: 12 vEUR gislo Glohy Kateg.financ.
Nazov Glohy | Etalén Gislo: Narodny etalon NE 014/98

Udrziavanie, rozvoj a porovnavanie narodného etalénu elektrickej kapacity

Vecne prisluény atvar:  C240 Kategoria financovania tlohy = A, 100% zo SR, B. do 50% zo SR + =< 50%|
Veduci tlohy: Ing. Stefan Gasparik Cudzi zdroj, C.0% zo SR, iba Vl.zdroj, R.RéZia AB,CR
Charakter tlohy: Trvala / Stéla Dlhodoba (< 11.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznacit X X X X
Ciel tlohy:

1) Vykon véetkych potrebnych tikonov na zachovanie metrologickych charakteristik etalonu v ustanovenych medziach
2) Vykon véetkych potrebnych ikonov na zlepSenie metrologickych charakteristik etalonu
3) Potvrdit metrologické parametre etalonu elektrickej kapacity pri vy3sich frekvenciach dvojstrannymi porovnavacimi meraniami

Vystupy tlohy:
1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach
2) Rozsirenie etalénu do vyssich frekvencii
3) Rozsirenie metrologickych charakteristik deklarovanych pri vy$sich frekvenciach etalénu v ramci dvojstrannych porovnavacich
merani.

Kvalitativne parametre:
1) Udrzanie hodnét v tabulkach CMC vedenych v databéze BIPM
2) Zlep$enie hodnét v tabulkach CMC vedenych v databaze BIPM

Kvantitativne parametre:
Pocet kalibracii NE v ramci jeho udrziavania: 15
Pocet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 10
Pocet kalibracii na NE pre zakaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 30

Zatiatok plnenia lohy Termin spinenia tlohy Termin splnenia tlohy
Casovy harmonogram: Trvala/ Stala Dihodoba (< 11.) Kratkodoba (max. 1r.)
8.12.1998 - 31.12. 2012 1.1.2012 - 31.12. 2012 1.1.2012 - 31. 12. 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpeéenie tlohy (str. 2) A1, Etalény A. ostat. | C. R.
1 2 3 | 9
Uloha |[Udrziavanie Rozvoj Porovnava|B.do 50% B.<50%| Predaje | ibaRéZia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR Cudzi(Viast)| Viast. zdroj |Fin. zAB,C
bez RéZie | bez Réfie | bezRéZie bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 6405 2803 2029 1573 ‘
- INVESTICNE VYDAVKY 3 (Obstaranie dihodob.maj) 2 i . i
CELKOM VYDAVKY ¥ 6405 2803 2029 1573 |
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 aktuélny rok +1
*Vypliia sa len pri Ulohach, ktoré sa opakuju za poslednych 2 - 5 rokov 37 806 6405
REKAPITULACIA Personalne zabezpeéenie tilohy (str. 3) roéné pracovne}(apaci a1zamestnanca  1761,0 hod.
Celkom zamestnanci ~ osobohodiny | 500 200 200 | 100 |
@ Prepotitany stav zamestnancov (pocet) 0,28 0,11 0,11 0,06
T -~

Vypracoval / Podpis Kontroloval / Podpis
Ing. Stefan Gadparik( _~T—}—— Ing. Michal Kavecky /~W7
/‘5 F

[

Doc. Ing. Martin Halaj, PhD




Nazov organizacie: SMU Slovensky metrologicky Gstav str. 1

PLANOVACI LIST K ULOHE éislo: 2015 AB,.CR
PLAN r. 2012 kudiv: 31.12.2012  potetmes: 12 VEUR gislo Glohy Kateg.financ.
Nézov tlohy " Etalon cislo: Narodny etalon NE 015/98 |

UdrZiavanie, rozvoj a porovnavanie narodného etaldénu dozimetrickych veliéin rtg. Ziarenia

Vecne prislusny utvar: €250 Kategoria financovania Glohy = A. 100% zo SR, B. do 50% z0 SR +<50%
Vedci tlohy: RNDr. Jaroslav Compel Cudzi zdroj, C.0% zo SR, iba Vl.zdroj, R.Rézia ABCR
Charakter Glohy: Trvala / Stéla Dlhodoba (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vivoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznadif' X X X X
Ciel dlohy:

1) Viykon v&etkych potrebnych ikonov na zachovanie alebo zlepSenie metrologickych charakteristik etalonu a systému kvality.

2) Zabezpecenie etalonéZe dozimetrickych veli€in a veli¢in charakterizujlcich kvalitu rtg. zdrojov pre vSetky kvality a hodnoty
podfa odporG&ani prisluénych medzindrodnych komisii a organizécii, v stlade s aktudlne platnymi slovenskymi technickymi
normami a legislativou.

Rozéirenie NE o d'al'3ie veliéiny a kvality.

Vystupy lohy:
1) Sprava o uchovévani a rozvoji etalénu.
2) Tabulky CMC vedené v databéze BIPM.
3) Dokumentacia k NE, pracovné postupy, certifikéaty, spravy a publikécie.

Kvalitativne parametre:
1) UdrZanie alebo zlepSenie hodnét v tabulkdch CMC vedenych v databéze BIPM.
2) Veliginy: Kerma vo vzduchu, priestorovy davkovy ekvivalent, osobny dévkovy ekvivalent a ich prikony, pre rtg. Ziarenie 1SO
kvalit podfa STN ISO 4037-1, kerma vo vzduchu pre rtg. Ziarenie diagnostickych kvalit podfa STN EN 61267, praktické &pickové
napatie na rtg. lampe pre konvenéné radiagnostické rtg. spekira.
3) Roz3irenie rozsahu kalibraénych schopnosti v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM.

Kvantitativhe parametre:
Pocet kalibracii NE v ramci jeho udrZiavania: 12
Pocet kalibrécii na NE pre iné centra SMU: 0
Pocet kalibrécii, overeni alebo inych merani na NE pre zakaznikov v ramei prenosu jednotky do praxe: 12

) Zagiatok plnenia ulohy Termin spinenia ulohy Termin spinenia Ulohy
Casovy harmonogram: Trvala/ Stala Dihodoba (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
8.12. 1998 - 31. 12. 2012 1.1. 2012 - 31, 12, 2012 1.1.2012 - 31. 12, 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpeéenie dlohy (str. 2) A1. Etalény A. ostat. C. R.
1 ‘ 2 3 9
Uloha Udrziavanie. Rozvoj |Porovnava.B.do 50%| B.=50%| Predaje | ibaRézia
| spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zo8R|Cudzi(Viast)| Vlast. zdroj |Fin. zA,B.C
bez Rézle | bezRézie | bez Rézie | bez RéZie | bez RéZie | bez Rézie | bez RéZie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 22 559 9839 11204 1515
- INVESTICNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dihodob.maj,
CELKOM VYDAVKY ¥ 22559 9839 | 11204 1515 ! .
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 aktudiny rok +1
*Vyplia sa len pri lohéch, ktoré sa opakuju za poslednych 2 - 5 rokov 26 257 22 559
REKAPITULACIA Personélne zabezpe&enie Glohy (str. 3) @ rotna pracovné kapacita 1 zamgsfiagca 1 761,0 hod.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 2113 1013 | 1013 88
@ Prepocitany stav zamestnancov (pocet) 1,20 058 058 0,05 i
/

Vypracoval / Podpis
RNDr. Jaroslav Compél

el

Kontroloval / Podpis

Ing. Michal Kavecky /’2”‘7

-/



Néazov organizécie: SMU Slovensky metrologicky tstav sir. 1

PLANOVACI LIST K ULOHE éislo: 2012. 2016 AB,C,R
PLAN r. 2012 kudiv: 31.12.2012  potetmes: 12 VEUR &islo Ulohy Kateg financ.
Nazov Glohy | Etalon gislo: Narodny etalon NE 016/98

UdrZiavanie, rozvoj a porovnavanie narodného etalonu neutrénov

Vecne prislugny Gtvar: €250 Kategoria financovania tlohy = A. 100% zo SR, B. do 50% zo SR + < 50%)
Vedci ulohy: Ing. Valent Jenis Cudzi zdroj, C.0% zo 3R, ibaVl.zdroj, R.Rézia AB,CR
Charakter ulohy: Trvala / Stéla Dihodoba (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vivoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznatit X X X X
Ciel tlohy:

1) Vykon vietkych potrebnych tkonov na zachovanie metrologickych charakteristik etalonu v ustanovenych medziach
2) Rozéirovanie NE o neutrény energie 14,7 MeV -neutrénovy generator
3) Zaistenie medzinarodnej ekvivalencie etalonu - EURAMET

Viystupy ulohy:
1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach
2) ZvyZenie energie referencénych neutrénov
3) Pracovné postupy pre pouZivanie neutrénového generatora v metrologickej praxi

Kvalitativne parametre:
1) UdrZanie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM
2) Noveé oZarovacie parametre - energia 14,4 MeV
3) Pracovné postupy pre pouzivanie neutronového generatora v metrologickej praxi

Kvantitativne parametre:
Pocet kalibracii NE v ramci jeho udrZiavania: 4
Pocet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 0
Pocet kalibracii na NE pre zakaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 24

. Zaciatok plnenia tlohy Termin splnenia tlohy Termin splnenia Ulohy
Casovy harmonogram: Trvala/ Stala Dlhodoba (< 11.) Kréatkodoba (max. 1r.)
8.12.1998 - 31. 12. 2012 1.1.2012 - 31.12. 2012 1.1.2012 - 31. 12, 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpe&enie dlohy (str. 2) A1. Etalony A. ostat. C. R.
1 2 3 9
Uloha |Udriavanie Rozvoj |Porovnava|B.do 50%  B.<50%| Predaje | ibaRézia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf zoSR| Cudzi(Viast)| Viast. zdroj | Fin. z A B,C
hez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 30 841 13929 15182 1730
- INVESTICNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dihodob.maj.) |
CELKOM VYDAVKY ¥ 30841 13929 15182 1730
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 aktualny rok +1
*\iyplita sa len pri Glohach, kioré sa opakujl za poslednych 2 - 5 rakov 54 584 30 841
REKAPITULACIA Personélne zabezpeZenie tlohy (str. 3) @ ro&na pracovna kapacita 1 zamestnanca 1 767.0%od.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 2782 1256 1426 100
o ﬁepeéhany’r stay zamestnancov (pﬁégi) I 1,58 ﬁ W e m [ A= 7L 77777 B
Vypracoval / Podpis (\ [ 1 ~ Kontroloval / Podpis 4 Schvalil / Podpis
Ing. Valent Jenis \ A \Ng Michal Kavecky /7/”-’7 Doc. Ing. Martin Halaj, Ph
|

-




N&zov organizacie: SMU Slovensky metrologicky Gstav str. 1
PLANOVACI LIST K ULOHE éislo: 2012. 2017 ABCR
PLAN r. 2012 kudiu: 31122012  posetmes. 12 VEUR ¢islo Glohy Kateg financ.
Nazov dlohy Etalon &islo: Narodny etalon NE 017/99

UdrZiavanie, rozvoj a borovnévanie narodného etalénu aktivity radionuklidov

Vecne prislusny Gtvar: €250 Kategoria financovania Glohy = A, 100% zo SR, B. do 50% zo SR + < 50%,
Veduci Glohy: doc. Ing. Anton Svec, PhD. Cudzi zdroj, C.0% zo SR, iba Vl.zdroj, R.RéZia ABCR
Charakter ulohy: Trvala/ Stala Dihodoba (< 11.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnévanie
oznatit X X X X
Ciel tlohy:

1) Vykon v8etkych potrebnych Gikonov na zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach
2) Vybudovanie etalénu na baze kvapalinového scintilaéného poéitaga - TDCR
3) Zaistenie medzinarodnej ekvivalencie etalénu - EURAMET

Vystupy Ulohy:
1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalonu v ustanovenych medziach
2) Zacatie budovania etalonu so systémom TDCR
3) Sprava o vysledkoch medzinarodného porovnavacieho merania

Kvalitativne parametre:
1) UdrZanie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM
2) Roz8irenie rozsahu NE o d'al$ie radionuklidy
3) Udrzanie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM

Kvantitativne parametre:
Pocet kalibracii NE v ramci jeho udrZiavania: 4
Pocet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 0
Poget kalibrécii na NE pre zékaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 40

. Zadiatok plnenia Ulohy Termin spinenia tlohy Termin spinenia dlohy
Casovy harmonogram: Trvala / Stala Dihodoba (< 11.) Kratkodoba (max. 1r.)
15.6.1999 - 31. 12. 2012 1.1.2012 - 31,12, 2012 1.1.2012 - 31. 12. 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpe&enie Glohy (str. 2) A1l. Etalény A, ostat, C. R.
1 2 3 9
Uloha [Udrziavaniel Rozvoj Porovnava|B.do 50% B.<50%| Predaje | iba Rézia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR| Cudzi(Vlast)| Viast. zdroj |Fin. A B,C
bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie bez RéZie | bez RéZie bez Réie | bez Rézie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 40643 18035 20 678 1930
-INVESTICNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dlhodab.maj.) 80 000
CELKOM VYDAVKY ¥ 120 643 18 035 20678 1930 \
CELKOM VYDAVKY 2 Obdobie -1 aktualny rok +1
*\iyplfia sa len pri tlohach, ktoré sa opakujl za poslednych 2 - 5 rokov 52 786 120 643
REKAPITULACIA Personalne zabezpe&enie Glohy (str. 3) @ roéné pracovna kapacita 1 zamestnanca 1764,0 hod.
Celkom zamestnanci 0sobo hodiny 2712 940 1654 118 \
@ Prepoéitany stav zamestnancov (pocet) 1,54 0,53 094 0,07 ]
Vypracoval / Podpis ~ — Kontroloval / Podpis # Schvalil / Podpis

doc. Ing. Anton Svec, PhD,” | doc. Ing. Martin Halaj, PhD.

Ing. Michal Kavecky /_,_7




Nazov organizacie: SMU Slovensky metrologicky tstav str. 1

PLANOVACI LIST K ULOHE éislo: 2012. 2019 ABCR
PLAN r. 2012 kodiv: 31.12.2012  potetmes: 12 vEUR islo tlohy Kateg.financ.
Nazov Glohy ~ Etalén Eislo: Nérodny etalén NE 019/99

Uchovévanie, rozvoj a porovnavanie narodného etaldnu akustického tlaku na kalibrovanie meracich kondenzétorovych mikrofénov
nominélneho priemeru 24 mm v rozsahu (40 aZ 65) mV/Pa vo frekvenénom rozsahu (63 aZ 2500) Hz

Vecne prislusny Gtvar; G210 Kategoria financovania Glohy = A. 100% zo SR, B. do 50% zo SR +< 50%
Veduci Glohy: RNDr. Jan Sebok Cudzi zdroj, C.0% zo SR, iba Vl.zdroj, R.RéZia ABCR
Charakter Ulohy: Trvala / Stéla Dlhodoba (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
Udrziavanie Rozvoj / vivoj [ zdokonalovanie Porovnavanie
oznadit X X X X
Ciel dlohy:

1) Rekalibracia NE, odovzdavanie hodnoty a vykon véetkych potrebnych (ikonov na zachovanie metrologickych parametrov
etalénu

2) Zlepsenie hardvérového a softvérového vybavenia NE-

3) Vykon véetkych potrebnych (ikonov na zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach

4) Zabezpecenie medzinarodnej spolupréce v oblasti metrolégie akustického tlaku (technické vybory EURAMET a COOMET)

Vystupy Ulohy:
1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach
2) Zachovanie pripadne zlepSenie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach
Meracie protokoly, zaznamy a nasledné vyhodnotenia merani, Zavereéna sprava, Zavereéna oponentiira
3) Zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach. Meracie protokoly, zaznamy, kalibraéné certifikaty

a spravy s vysledkami medzinarodnych porovnavacich merani, spravy z pracovnej cesty

| 4) Anlikiria noznatkov > madziniradnvich stratnuti v anhlasti matralAnia AN
Kvalitativne parametre:

1) UdrZanie hodnét v tabulkach CMC vedenych v databaze BIPM
2) Udrzanie hodnét v tabulkédch CMC vedenych v databaze BIPM
3) UdrZanie a zverejnenie hodnoét v tabufkdch CMC vedenych v databdze BIPM. Medzinarodné akceptovatelnost etalénu.

Kvantitativne parametre:
Pocet kalibrécii NE v ramci jeho udrZiavania: 9
Pocéet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 0
Poget kalibrécii na NE pre zakaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 50

. Zaciatok plnenia ulohy Termin spinenia tlohy Termin splnenia tlohy
Casovy harmonogram: Trvala/ Stala Dlhodoba (< 11.) Krétkodoba (max. 1r.)
15, 6. 1999 - 31. 12. 2012 1.1.2012 - 31.12. 2012 1.1.2012 - 31.12, 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpetenie dlohy (str. 2) A1. Etalény A. ostat. | C. R.
1 2 3 ! 9
Uloha |Udrziavanie Rozvoj |Porovnava.|B.do50% B.<50%| Predaje | iba Rézia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zo3R Cudzi(Viast)| Vlast. zdroj |Fin. z A,B,C
bez RéZie | bezRétie | bezRéZie | bez Rézie | bez Réfie = bez RéZie | bez Rézie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 28174 18379 3805 ‘ 5991
,,,,!NVES,T[CNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dlhodob.maj.) 38 300 |
CELKOM VYDAVKY ¥ 66474| 18379  3805| 591
CELKOM VYDAVKY 5 Obdobie - aktualny rok +1
*Vyplria sa len pri tlohéch, ktoré sa opakujti za poslednych 2 - 5 rokov 63126 66 474
REKAPITULACIA Personalne zabezpegenie Gilohy (str. 3) @ roéna pracovna kapacita 1 zamestnanca 761,0, hod.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 2262 1696 | 150 416 [
@ Prepotitany stav zamestnancov (poéet) 1,28 0,96 | 0,09 0,24 | I

Vypracoval / Podpis Kontroloval / Podpis Schvalil / Podpis
RNDr. Jén éebo)( Xf ing. Michal Kavecky /L7 doc. Ing. Martin Halaj, PhD.




Néazov organizacie: SMU Slovensky metrologicky tstav str. 1
PLANOVACI LIST K ULOHE éislo: 2012 2020 AB,CR
PLANr. 2012 kudiv: 31.42.2012 posetmes: 12 VEUR Gislodlohy  Kateg.financ.
Nazov dlohy | Etalon gislo: ~ Nérodny etalén NE 020A/99

Udrziavanie, rozvoj a porovnavanie narodného etalonu teploty v intervale tepldt od - 38,3344 °C do 961,78 °C

Vecne prisiuny ttvar: G270 Kategoria financovania Glohy = A. 100% zo SR, B. do 50% zo SR +< 50%
Veduci Glohy: Ing. Stanislav Duris, PhD. Cudzi zdroj, C.0% zo SR, iba Vlzdroj, R.RéZia ABCR
Charakter tlohy: Trvala / Stala Dlhodoba (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznadit X X X X
Ciel Glohy:

1) Vykon v3etkych potrebnych tkonov na zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach

2) Vykon zodpovedajiicich ikonov sivisiacim s rozvojom NE teploty v oblasti strednych teplét

3) Posiidenie moZnosti rozsirenia teplotne] stupnice na zéklade testov realizacie definicného bodu argénu podFa ITS-90

4) Vykon zodpovedajicich dkonov siivisiacich s porovnaniami NE (priprava medzinarodnych porovnavani COOMET pre DPB medi
do tabullek CMC, ukom:eme porovnavacieho merania TST s CMI a GUM, priprava a zaGatie porovnavania bodu Ar v rémei

Vystupy Glohy:

T\

1) Zachovanie metrologickych charakteristik NE - hodnoty z kalibracie NE.

2) Zlepsenie metrologickych charakteristik etalonu pri odovzdavani hodnét NE (bod Cu)
3) Vytvaranie podmienok pre mozZné rozéirenie rozsahu interpolaciou teplotnej stupnice do bodu Ar.
4) Spravy z porovnavacich merani (zodpovedajiico stavu rozpracovanosti).
5) Aplikacia poznatkov z medzinarodnych stretnuti v termometrii

Kvalitativne parametre;

1) UdrZanie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM
2) Vysledky porovnavacich merani - stupen ekvivalencie narodného etalénu

Kvantitativne parametre:

Pocet kalibracii NE v ramci jeho udrZiavania: 8
Pocet kalibréacii na NE pre iné centra SMU: 1
Pocet kalibréacii na NE pre zakaznikov v rdmci prenosu jednotky do praxe: 8

. Zactiatok plnenia lohy Termin splnenia Glohy Termin spinenia tlohy
Casovy harmonogram: Trvala / Stala Dihodoba (< 1 1.) Kratkodoba (max. 1r.)
15.7. 1999 - 31. 12. 2012 1.1.2012-31.12. 2012 1.1.2012-31.12. 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpegenie dlohy (str. 2) A1. Etalény A. ostat. C. R.
& 2 | -3 9
Uloha Udriiavanie! Rozvoj |Porovnava.|B.do 50% | B.<50 % | Predaje | iba RéZia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR| Cudzi(Vlast)] Viast. zdroj |Fin. 2 AB,C
bez RéZie | bez RéZie = bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez Réiie
- BEZNE VYDAVKY 5 85011| 39743 | 28658 16610
- INVESTICNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dihodob.ma.) 81000
CELKOM VYDAVKY ¥ 166 011 39743 28 658 16610
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 aktualny rok +1
*\lypifia sa len pri Glohach, ktoré sa opakujli za poslednych 2 - 5 rokov 146 480 166 011
REKAPITULACIA Personalne zabezpeéenie tlohy (str. 3) roén pracovna kapaeita | zamestnanca  1761,0 hod.
Celkom zamestnanci 0sobo hodiny 4642 2623 990 1030 _ N L -
@ Prepotitany stav zamestnancov (pocet) 2,64 149 | 0,56 0,58
Vypracoval / Podpis Kontroloval / Podpis Schvalil/ PLdpis
Ing. Stanislav Duris, PhD. | Ing. Michal Kavecky /f”“’ / doc. Ing. MartinHalaj, PhD. . _

)

/




N&zov organizacie: SMU Slovensky metrologicky Gstav str. 1

PLANOVACI LIST K ULOHE ¢islo: 2012 2120 ABCR
PLAN r. 2012 kudi: 31.12.2012  potetmes: 12 VEUR gislo Glohy Kateg financ.
Nazov tlohy | Etalon Cislo: Nérodny etalén NE 020B/99

UdrZiavanie, rozvoj a porovnévanie narodného etalénu teploty v rozsahu 962 °C az 2200 °C

Vecne prisludny utvar.  C270 Kategéria financovania tlohy = A. 100% zo SR, B. do 50% zo SR +< 50%
Veduci Glohy: RNDr. Peter Nemeé&ek, PhD. Cudzi zdroj, €. 0% zo SR, iba Vl.zdroj, R.RéZia AB.CR
Charakter Ulohy: Trvala / Stala Dihodoba (< 1r1.) Kratkodobé (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvaj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznadit X X X
Ciel Ulohy:

1) Vykon vsetkych potrebnych tkonov na zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach

Vystupy ulohy:
1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach - rekalibracia pyrometra FEP 1 a prenos jednotky
na ststavu pyrometrickych Ziaroviek

Kvalitativne parametre:
1) UdrZanie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM

Kvantitativne parametre:
Pocet kalibracii NE v rdmci jeho udrZiavania: 3
Pocet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 0
Pocet kalibracii na NE pre zakaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 50

) Zatiatok plnenia tlohy Termin spinenia Glohy Termin spinenia ulohy
Casovy harmonogram: Trvala / Stéla Dlhodoba (< 11.) Kratkodoba (max. 1r.)
15.7.1999 - 31. 12. 2012 1.1.2012 - 31. 12, 2012 1.1.2012 - 31. 12. 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpe&enie Glohy (str. 2) A1. Etalény A, ostat. C. R.
1 2 3 9
Uloha [Udrziavanie Rozvoj Porovnava|B.do 50%| B.<50%| Predaje | ibaRézia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR| Cudzi(Vlast)| Viast. zdroj |Fin. z A,B,C
bez RéZle | bezRézie | bezRézie | bezRésie | bez Rézie | bez Rézie | bez Résie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 12740 9260 3480
-INVESTICNE VYDAVKY 3 (Obstaranie dihodob.maj.) 35000
CELKOM VYDAVKY ¥ 47740 9260 3480
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 aktudiny rok +1
* Vypifia sa len pri Glohach, ktoré sa opakujl za poslednych 2 - 5 rokov 43120 47 740
REKAPITULACIA Personaine zabezpeenie Glohy (str. 3) @ roéna pracovna kApacita 1 zamestnanca ~ 1761,0 hod.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 800 800 / |
@ Prepotitany stav zamestnancov (podet) 0,45 0,45 { |
Vypracoval / Podpis Kontroloval / Podpis Schva dﬁﬁ
RNDr. Peter Nemegek; PhD. L/ Ing. Michal Kavecky /"7 doc. Ifg. Martin Halaj, PhD.




Nazov organizacie: SMU Slovensky metrologicky (stav str. 1
PLANOVACI LIST K ULOHE éislo: 2012. 2021 AB,CR
PLAN r. 2012 kudiv: 31.12.2012  potetmes: 12 vEUR &islo Glohy Kateg.financ.
Nazov Glohy Etalén &islo: Narodny etalon NE 021/99

UdrZiavanie, rozvoj a porovnévanie narodného etalénu prietoku a preteéeného mnoZstva vody

Vecne prislugny dtvar; €230 Kategéria financovania Glohy = A. 100% zo SR, B. do 50% zo SR += 50%
Veduci Glohy: Ing. Peter Skrovanek Cudzi zdroj, C.0% zo SR, iba Vi.zdroj, R.RéZia AB,CR
Charakter tlohy: Trvald ( Stala Dlhodoba (< 1r.) Krétkodobd (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vyvoj  zdokonalovanie Porovnavanie
oznaéit X X X X
Ciefl ulohy:

1) Rekalibracia NE, odovzdavanie hodnoty a vykon véetkych potrebnych (ikonov na zachovanie metrologickych parametrov

etalénu
2) Zlepsenie hardvérového a softvérového vybavenia NE

3) Zabezpedenie porovnatefnosti charakteristik etalénu s laboratériami na najvy$sej Grovni

4) UBast na zasadnutiach technickych vyborov RMO EURAMET, COOMET, WGFF a pracovnych skupin pre prietok tekutin v ramci

OIML a WELMEC

Vystupy ulohy:

1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach

2) Vykon v8etkych potrebnych (konov na zdokonafovanie (rozvoj) metrologickych charakteristik etalonu - rozSirenie rozsahu

primarnej etalonaze od (0,06 aZ 6) I/hod

3) Ugast na medzinarodnych porovnévacich meraniach Coomet
4) Aplikacia poznatkov z medzinarodnych stretnuti v oblast! metrolégie prietoku a preteéeného mnozstva tekutin

Kvalitativne parametre:

1) UdrZanie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM
2) ZlepSenie hodnét v tabufkdch CMC vedenych v databéaze BIPM
3) UdrZanie Grovne etalonu v porovnani s etalénmi ostatnych statov

Kvantitativne parametre:
Pocet kalibracii NE v ramci jeho udrZiavania: 25
Pocet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 0

Poget kalibracii na NE pre zakaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 118

: Zatiatok plnenia tlohy Termin splnenia Glohy Termin spinenia tlohy
Casovy harmonogram: Trvala / Stala Dihodobéa (< 11.) Kratkodoba (max, 1r.)
15.7.1999 - 31. 12, 2012 1.1.2012 - 31. 12. 2012 1.1.2012- 31.12. 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpegenie Glohy (str. 2) A1l. Etalény A, ostat. C. R.
1 2 3 9
Uloha |Udrziavanie Rozvoj |Porovnava.B.do 50%| B.<50%| Predaje | iba Rézia
“spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR| Cudzi(Vlast)| Viast. zdroj |Fin. z A,B.C
bez RéZie | bezRézie | bez Résie | bez Résie | bez Résie | bez Résie | bez Rézie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 50980 31620 16535 2825
-INVESTICNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dihodob.maj.) 40 000 | -
CELKOM VYDAVKY 5 90980 31620 | 16 535 2825
CELKOM VYDAVKY § Obdobie - aktudlny +1
*\lyplfia sa len pri tlohach, kioré sa opakujii za poslednych 2 - 5 rokov 104 096 80 ;By(; 0\
\
REKAPITULACIA Personélne zabezpe&enie Glohy (str. 3) @ roéna pracovna kapacné 1zamestnanca 1 761,0 hod.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 3760 2610 | 950 20d, ;
@ Prepotitany stav zamestnancov (pocet) 2,14 1,48 | 0,54 0,11 }

Vypracoval / Podpis

Ing. Peter Skrovanek %/// |

/4
=i

Kontroloval / Podpis

Ing. Michal Kavecky /’1‘7

doc. Ing. Martin Halaj, PhD.




Nézov organizacie: SMU Slovensky metrologicky tstav str. 1
PLANOVACi LIST K ULOHE éislo: 2022 AB,CR
PLAN r. 2011 kudiu: 31.12.2011  pocetmes: 12 vEUR ¢gislo lohy Kateg financ,
Nazov ulohy | Etalon gislo: Narodny etalén NE 022/99

Udrziavanie, rozvoj a porovnavanie narodného etalénu latkového mnozstva

3) Uéast v porovnani

CCQM-K96, CCQM-P135

1) Vykon vSetkych potrebnych Gkonov na zachovanie metrologickych charakteristik etalonu v ustanovenych medziach.
Medzinarodné aktivity v CCQM
2) Vylepsenie pouZivanych metod.

4) Ugast na zasadnutiach pracovnych skupin a CCQM pri BIPM, G&ast na technickeyh podvyboroch EURAMET

Vecne prislusny utvar: G260 Kategdria financovania Glohy = A. 100% zo 3R, B.do 50% zo SR += 50%
Veduci tlohy: Ing. Michal Mariassy, PhD. Cudzi zdroj, C.0% zo SR, iba Vl.zdroj, R.RéZia AB.CR
Charakter tlohy: Trvala / Stéla Dlhodoba (< 1T1.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vyvoj / zdokonalovanie Poravnavanie
oznadit X X X X
Ciel tlohy:

Vystupy Ulohy:

2) Upravené postupy

3) Sprava z porovnania
4) Aplikacia poznatkov z medzinarodnych stretnuti v metroldgii pre anorganicka chémiu a elektrochémiu

1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach.

Kvalitativne parametre;

1) Udrzanie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM
2) Kalibracia latkového obsahu dichromanu draselného, pilotovanie porovnania

Kvantitativne parametre:

Pocet kalibracii NE v ramci jeho udrZiavania: 4
Poéet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 0
Pocet kalibracii na NE pre zakaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: asi 22 Sarzi CRM

) Zaciatok plnenia Ulohy Termin spinenia Glohy Termin splnenia tlohy

Casovy harmonogram: Trvala/ Stala Dlhodoba (< 11.) Kratkodaba (max. 1r.)
15. 6. 1999 - 31. 12. 2012 1.1.2012 - 31. 12, 2012 1.1.2012 - 31. 12. 2012
REKAPITULAGIA Ekonomické zabezpe&enie Glohy (str. 2) A1, Etalény A. ostat. C. R.
1 2 3 9
Uloha |Udriavaniel Rozvo] |Porovnava|B.do 50%|B.<50%| Predaje | iba Rézia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR| Cudzi(Viast)| Vlast. zdroj | Fin. z A,B,C
bez RéZie | bez Rézie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie

-BEZNE VYDAVKY ¥ 21 563 15232 2250 | 4081

-INVESTICNE VYDAVKY 3 (Obstaranie dlihodob.maj.) 9000 ] )
CELKOM VYDAVKY ¥ 30 563 15232 2250 | 4081
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 aktualny rok +1
*\lypifia sa len pri Ulohach, ktoré sa opakujii za poslednych 2 - 5 rokov 31 548 30 563
REKAPITULACIA Personalne zabezpegenie tlohy (str. 3) @ rotné pracovna kapacitag A zamestnanca  1761,0 hod.
Celkom zamestnanci ~~ osobo hodiny 1500 910 140 450 [ \

@ Prepocitany stav zamestnancov (podet) 0,85 0,52 0,08 | 0,26 | \
Vypracoval / Podpis Kontroloval / Podpis P Schvalil / Podpis :
. i /! @ | 'l
Ing. Michal Mériassy, PhD.___ | Sy b MJ? e ha o /L/p,é . 4% 2 DS
7 / S \_ /)

/

~




Nazov organizacie: SMU Slovensky metrologicky tstav str. 1
PLANOVACI LIST K ULOHE &islo: 2012 2023 AB,.CR
PLAN r. 2012 kudiv: 31.12.2012  poetmes: 12 vEUR &islo dlohy Kateg.financ.
Nazov dlohy | Etalon islo: Narodny etalon NE 023/99

Udrziavanie, rozvoj a porovnavanie narodného etalonu zlomku latkového mnozstva v plynnej faze

Vecne prislusny utvar: G260 Kategoria financovania Glohy = A. 100% zo SR, B.do 50% z0 SR + < 50%| ]
Veduci ulohy: Ing. Miroslava Valkova Cudzi zdroj, C.0% 2o SR, iba Vl.zdroj, R.Rézia AB,CR
Charakter Glohy: Trvala / Stéla Dlhodeba (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvaj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznadit X X X X
Ciel Ulohy:

1) Zabezpe&enie uchovavania a udrZiavania NE na deklarovanej metrologickej drovni. UdrZiavanie a priprava sady plynnych
primarnych RM na zabezpeéenie prenosu hodnét realizovanych veli¢in NE.

2) Zabezpetenie rozvoja NE. Viyvoj sady PRM kyslika v dusiku a zavedenie metéd validacie pre ich stopové koncentracie.

3) Zabezpetenie medzinarodne] akceptovatefnosti NE a realizacia medzinarodnej spoluprace. Dokonéenie medzinarodného

porovnania CCQM K-93 v oblasti etanolu. Uast' na medzinarodnych porovnaniach, ktoré siivisia s uchovévanim a vyvojom NE.
|_4) Medzinarndna enolunriea v ahlacti metroldnie zmesi nivnov
Vystupy ulohy:

1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalonu v ustanovenych medziach.
Certifikaty o kalibréacii zariadeni NE. Certifikaty primarnych RM.

2) Vyvoj NE do nepokrytych oblasti vyuZitim novych metéd. Publikacia v oblasti FT-IR. Certifikéty prim&rnych RM.

3) Potvrdenie metrologickych charakteristik etalonu v ramci medzinarodnych organizacii zdruzujacich nérodné metrologické
ustavy Spréva z porovnama CCQM K-93

Kvahtatlvne parametre
1) UdrZanie metrologickych parametrov etalénu v silade s deklarovanymi rozsahmi a neistotami pre jednotlivé plynné zmesi.
2) Vyskum v oblasti analyzy plynov, publikaéna €innost’.
3) Potvrdenie existujlcich a rozdirenie CMC tabuliek na zaklade dosiahnutych vysledkov z medzinarodnych porovnani v databaze
BIPM.

Kvantitativne parametre;
Pocet kalibréacii NE v ramci jeho udrziavania: 10
Potet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 0
Poéet kalibrécii na NE pre zikaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 4 druhy CRM, kalibracie 10 meradiel

5 Zaciatok pinenia ulohy Termin splnenia tlohy Termin spinenia ulohy
Casovy harmonogram: Trvala/ Stala Dlhcdoba (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
15. 6. 1999 -31. 12. 2012 1.1.2012 - 31. 12, 2012 1.1.2012 - 31. 12. 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpe&enie Glohy (str. 2) A1. Etalény A. ostat. C. R.
1 2 | 3 9
Uloha |Udrziavanie Rozvoj Porovnava|B.do 50% B.S50%| Predaje | ibaRézia
j@lﬂ 100 % Transfer o S8R Transf.zoSR Cudzi(Vlast)| Viast. zdroj |Fin. z AB,C
bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez Rézie bez RéZie | bez RéZie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 58 751 26 827 20 435 11488
-INVESTICNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dihodob.maj.) | 85000 | i
CELKOM VYDAVKY ¥ 143 751 26 827 20 436 11 488
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 aktuélny rok +1
*Vypliia sa len pri Glohach, ktoré sa opakujli za poslednjch 2 - 5 rokov 134 907 143751
REKAPITULACIA Personalne zabezpegenie ilohy (str. 3) @ roéna pracovna kapacita/l zamestnanca  1761,0 hod.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 4420 1990 | 1640 | 790 \
@ Prepomtany stav zamestnancov (pocet) 2,51 1,13 0,93 0,45
Vypracoval / Podpis — Kontroloval / Podpis 7 Schvalil

Ing. Miroslava Vakova /22 doc.Ing. Marfin Halaj, PhD.

Ing. Michal Kavecky /“w-7




Nazov organizécie: SMU Slovensky metrologicky dstav str. 1
PLANOVACI LIST K ULOHE &islo: 2024 AB,CR
PLAN r. 2012 kudiw 31.42.2012  potetmes: 12 VEUR Gislotiohy  [Kateg.financ.
Néazov Glohy | Etalén islo: Narodny etalon NE 024/11 -
UdrZiavanie, rozvoj a porovnavanie ie narodného etalénu vysokofrekvenéného napaﬂa
Vecne prisludny Gtvar; €240 Kategéria financovania Glohy = A. 100% zo SR, B. do 50% z0 SR +<50%
Veduci tlohy: Ing. Peter Vrabcek, PhD. Cudzi zdroj, €. 0% zo SR, iba V.zdroj, R.Rézia ABCR
Charakter Glohy: Trvala / Stala Dlhodobé (< 11.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj { vyvoj | zdokonalovanie Porovnavanie
oznadit X X X X
Ciel tlohy:

1) Vykon véetkych potrebnych itkonov na zachovanie metrologickych charakteristik etalénu vf. napétia
2) Rozvoj metrologickych charakteristik etalonu
3) Realizacia porovnania etalénov s inymi metrologickymi institutmi

Vystupy ulohy:
1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach, rekalibracia ¢asti NE
2) Zlep$enie metrologickych charakteristik etalénu vyvojom riadiaceho programu a prehodnotenim neistét
3) ZlepSenie neistét a zefektivnenie vykonu kalibracii pre zakaznikov

Kvalitativne parametre:
1) Udrzanie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM
2) Zlepsenie a udrZanie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM
3) Medzinarodna akceptovatelnost' etalénu

Kvantitativne parametre:
Potet kalibracii NE v ramci jeho udrziavania: 10
Pocet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 0
Poéet kalibracii na NE pre zakaznikov v rimci prenosu jednotky do praxe: 25

. Zaciatok plnenia tlohy Termin splnenia Glohy Termin splnenia Ulohy
Casovy harmonogram: Trvala/ Stéla Dihodoba (< 1r.) Krétkodobé (max. 1r.)
25. 6. 2002 - 31.12. 2012 1.1.2012- 31.12. 2012 1.1.2012-31.12. 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpecenie Glohy (str. 2) A1l. Etalény A. ostat. C. R.
1 2 3 _ 9
Uloha |Udrziavanie Rozvoj Porovnava|B.do 50%| B.<50%| Predaje | iba Rézia
spolu | 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR| Cudzi(Vlast)| Viast. zdroj |Fin. zAB,C
| bez Rézie | bez Résie | bez Rézie | bez Rézie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 9172 43731 30200 1779
- INVESTICNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dihodob.maj.) 1750 ) B
CELKOMVYDAVKY ¥ ' 10922 4373 3020 1779 g
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 aktualny rok +1
*Vypifia sa len pri Glohéch, ktoré sa opakuju za poslednjch 2 - 5 rokov 174732 10 922 [\
REKAPITULACIA Personalne zabezpecenie Glohy (str. 3) @ roéné pracovna k:fpaoit 1zamestnanca  1761,0 hod.
Celkom zamestnanci ~ osobo hodiny ] 910 420 300 190 B |
@ Prepotitany stav zamestnancov (potet) 0,52 0,24 0,17 0,11 '
Vypracoval / Podpis Kontroloval / Podpis - Schv pis ~
Ing. Peter Vrabéek, PhD. _— Ing. Michal Kavecky /)ﬁ 7 doc. Ing. Martin Halaj, PhD.

Jloi




Nazov organizacie: SMU Slovensky metrologicky Gstav sfr. 1
PLANOVACI LIST K ULOHE éislo: 2012 2025 AB,C,R
PLAN . 2012 kudiu: 31.12.2012  potetmes: 12 VEUR tislo tlohy Kateg.financ.
Nazov Ulohy Etalon &islo: Ostatny etalon OE 025

UdrZiavanie, rozvoj a porovnavame  etalénu vihkosti vzduchu

Vecne prislusny itvar: G260 Kategoria financovania Glohy = A. 100% zo SR, B. do 50% zo SR + < 50%
Vedlci Glohy: Ing. Danica Chamrazova Cudzi zdroj, C.0% zo 8R, iba Vl.zdroj, R.Rézia AB,CR
Charakter ulohy: Trvala/ Stala Dihodoba (< 1T1.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznatit X X X X
Ciel tiohy:

1) Vykon vSetkych potrebnych tkonov na zachovanie metrologickych charakteristik etalonu v ustanovenych medziach.

2) Vykon v3etkych potrebnych dkonov na vyskum a vyvoj etalonu na zlepSenie metrologickych charakteristik etalonu. RozSirenie
stupnice teploty rosného bodu pod -70°C.

3) Vykon vetkych potrebnych tkonov na zabezpefenie medzinarodnej akceptovatefnosti a na zachovanie metrologickych
charakteristik etalonu v ustanovenych medziach. Ugast' na porovnani v ramci Euramet.

Vystupy ulohy:
1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalonu v ustanovenych medziach. Vyro€na sprava.
2) Modifikacia pracovného postupu.
3) Zachovanie metrologickych charakteristik etalonu v ustanovenych medziach. Sprava z porovnania.

Kvalitativne parametre:
1) UdrZanie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM.
2) Roz8irenie meracieho rozsahu etalénu vihkosti vzduchu z teploty rosného bodu (-70 aZ +20)°C na cca (-110 az +20)°C.
3) UdrZanie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databéze BIPM.

Kvantitativne parametre:
Pocet kalibracii etalénu v ramci jeho udrZiavania: 4
Pocet kalibrécii na etalénepre iné centra SMU: 20
Pocet kalibracii na etalone pre zakaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 130

} Zatiatok plnenia tlohy Termin spinenia ulohy Termin splnenia Ulohy
Casovy harmonogram: Trvala / Stala Dlhodoba (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
1.1.2012 - 31. 12. 2012 1.1.2012 - 31. 12. 2012 1.1.2012- 31.12. 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpe&enie lohy (str. 2) A1. Etalény A. ostat. C. R.
¥ | & 3 9
Uloha |Udrziavanie Rozvoj |PorovnavaB.do 50%|B.<50%| Predaje | iba Rézia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR| Cudzi(Viast)| Viast. zdroj |Fin. zA,B,C
bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 22014 9653 | 8784 3577
-INVESTICNE VYDAVKY 3 (Obstaranie dihodob.maj.) 10 000 : B
CELKOM VYDAVKY § 32014 9653 | 8784 3577
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 aktudiny rok L
*\/ypiia sa len pri (lohach, ktoré sa opakujli za poslednjch 2 - 5 rokov 43014 32014
REKAPITULACIA Personélne zabezpeZenie dlohy (str. 3) @ roéné pracovna kapacita/ 2amestnanca 17610 hod.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 1620 720 620 ' 280 |
@ PrepoCitany stav zamestnancov (pocet) 0,92 0,41 0,35 0,16

Schvéli‘ { Podpis _———_

Kontroloval / Podpis
doc. Ing. Martifi Halaj, PhD.

Ing. Michal Kavecky /7wv7

Vypracoval / Podpis
Ing. Danica Chamrazova |

LJU/ / UWAAAAVg/




Néazov organizécie: SMU Slovensky metrologicky astav str. 1
PLANOVACI LIST K ULOHE éislo: 2026 AB,CR

PLANT. 2012 kodiv: 31.12.2012  pocetmes: 12 vEUR gislo (lohy Kateg.financ.

Nazov Glohy | Etalon gislo: Narodny etalon NE 026/07
Udrziavanie, rozvoj a porovnévanie narodného etalénu elektrolytickej konduktivity

Vecne prisludny Gtvar: G260 Kategéria financovania Glohy = A. 100% zo SR, B.do 50% zo SR += 50%]
Veduci tlohy: Ing. Leos Vyskogil Cudzi zdroj, ©.0% zo SR, iba Vl.zdroj, R.Rézia ABCR
Charakter Ulohy: Trvala / Stala Dihodob4 (< 11.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vivoj / zdokonalovanie Porovnévanie
oznadit X X X X
Ciel ulohy:

1) Vykon véetkych potrebnych Gkonov na zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach
2) ZlepSovanie metrologickych parametrov NE
3) Medzinarodna akceptovatefnost NE

Vystupy ulohy:
1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach
2) Vyskumna sprava
3) Sprava z porovnavacieho merania

Kvalitativne parametre:
1) Udrzanie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databéze BIPM
2) Zabezpeéenie nadvaznosti merania elektrolytickej konduktivity
3) AkceptovatePna hodnota a neistota vysledku porovnavacieho merania

Kvantitativne parametre:
Poéet kalibracii NE v ramci jeho udrZiavania: 4
Poéet kalibrécii na NE pre iné centra SMU: 0
Potet kalibracii na NE pre zikaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 11 CRM, asi 20 kusov meradiel

) Zaciatok plnenia Glohy Termin splnenia Glohy Termin spinenia tlohy
Casovy harmonogram: Trvald / Stéla Dihodoba (< 11.) Kratkodoba (max. 1r.)
10. 4. 2007 - 31. 12. 2012 1.1.2012 - 31. 12. 2012 1.1.2012 - 31. 12. 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpeéenie alohy (str. 2) A1. Etalény A. ostat. C. R.
1 2 3 9
Uloha |Udrziavanie Rozvoj |Porovnava|B.do 50%| B.<50%| Predaje | iba Rézia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zo8R Cudz{(VIas!) Vlast. zdroj |Fin. zAB,C
bez Réle | bezRésie | bez Rezie | hez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez Rézie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 27978 11326 11546 | 5106
-INVESTICNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dihodob.maj.) 2000 ‘ | |
CELKOM VYDAVKY & 29978 11326 11546 5106 \
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 aktudlny rok +1
*Viyplita sa len pri tlohach, ktoré sa opakuju za poslednych 2 - 5 rokov 24702 29978
REKAPITULACIA Personalne zabezpedenie dlohy (str. 3) @ roéna pracovna kaﬁpacita\1 zamestnanca  1761,0 hod.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 1715 590 | 740 | 385 | J e
@ Prepocitany stav zamestnancov (pocet) 0,87 0,34 042 | 0,22 \
Vypracoval / Podpis Kontroloval / Podpis Schvalif / Podpis

Ing. Leos Vyskoéil Ing. Michal Kavec doc. Ing. Martin Halaj, PhD.
o-Lobb Vot __ I g. Iy /Jﬁ”7 g




Nazov organizacie: SMU Slovensky metrologicky dstav str. 1

PLANOVACI LIST K ULOHE éislo: 2027 AB,CR
PLAN r. 2012 kudiu: 31.12.2012  potetmes: 12 vEUR gislo Glohy Kateg.financ.
Nazov Glohy | Etalén Cislo: Narodny etalon NE 027/02

Udr2iavanie, rozvoj a porovnavanie narodného etalonu spektrainej transmitancie

Vecne prislugny Gtvar:  C260 Kategéria financovania tlohy = A. 100% zo SR, B.do 50% zo SR +< 50%'
Vedci tlohy: Ing. Marta Obenrauchova Cudzi zdroj, C.0% 2o SR, iba Vizdroj, R.RéZia ABCR
Charakter Ulohy: Trvala/ Stala Dihodoba (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznadit X X X X
Ciel tlohy:

1) Zabezpecenie zachovania metrologickych charakteristik etalonu v ustanovenych medziach, vratane zabezpe&enia metrologickej
nadvaznosti prostrednictvom CRM (validacia NE; kontrola casovej stalosti kalibracie CRM; (i¢ast na MPM).
2) Zdokonalenie technickych a metrologickych parametrov NE (inovéacia kalibraénych postupov, pristrojového a softvérového
vybavenia etalénu). Rozsirenie rozsahu stupnice (pokraGovanie vo vyvoji nového CRM a stiidiu jeho metrologickych parametrov).
3) Zahezpeéenie medzinarodnej akceptovatefnosti NE. Dokongenie medzinarodného porovnania COOMET CU-429-08 (PR.S5 v
databaze BIPM).

Vystupy ulohy:
1) Zachovanie metrologickych charakteristik NE. Zaznamy o validacii NE. Certifikaty o kalibracii a stabilite CRM. Vysledky MPM.
2) Pracovné postupy, vyhodnocovacie programy a modifikované metddy kalibracie. Ur€snie metrologickych parametrov nového
CRM. Certifikaty o kalibracii CRM, optickych filtrov a kyviet. Vyskumna sprava.
3) Spréava z porovnavacisho merania.

Kvalitativne parametre:
1) Zabezpeéenie korektného merania a prenosu stupnice hodnét veli¢iny spektralnej transmitancie a absorbancie.
2) Rozsirenie kalibrovaného rozsahu a zvySenie Grovne metrologického zabezpeéenia veli€iny spektralnej transmitancie.
3) Medzinarodna akceptovatefnost NE. Potvrdenie CMC tabuliek na zaklade vysledkov MPM v databaze BIPM.

Kvantitativne parametre:
Potet kalibracii (validacii) NE v ramci jeho udrZiavania: 1x za 5 rokov (pred kaZdym meranim)
Podet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 0
Pocet kalibracii na NE pre zakaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 5 druhov CRM, 15 meradiel (optické filtre a kyvety)

Zagiatok plnenia tlohy Termin spinenia dlohy Termin splnenia llohy
Casovy harmonogram: Trvala / Stala Dihedoba (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
27.3.2002 - 31.12. 2012 1.1.2012 - 31. 12. 2012 1.1.2012 - 31. 12, 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpe&enie tlohy (str. 2) A1, Etalény A. ostat. C. R.
1 | 2 3 9
Oloha |Udrziavanie Rozvoj |Porovnéva,|B.do 50%| B.<50%| Predaje | iba Rézia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zo5R| Cudzi(Viast)| Viast. zdroj |Fin. z A B,C
bez Rézie | bez Rézie | bez Rézie | bez Résie | bez Rézie | bez Réie | bez Réfie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 32 860 13872 18003 985
-INVESTICNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dihodob.mai.) | | -, i
CELKOM VYDAVKY ¥ 32860 13872| 18003 | 985
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 aktuélny.rok +1
*\lyplfia sa len pri Glohach, kioré sa opakuj za poslednych 2 - 5 rokov 32782 32 ;ﬁy&\
REKAPITULACIA Personélne zabezpe&enie Glohy (str. 3) @ roéna pracovna kapac\ia 1zamestnanca  1761,0 hod.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 2700 1000 1600 100
@ Prepocitany stav zamestnancov (pocet) 1,53 0,57 091 006 B I [
Vypracoval / Podpis Kontroloval / Podpis p
Ing, Marta Obenrauchovi (| ) / Ing. Michal Kavecky R

/ %”M/Z/M» v 4 2 /




Nazov organizacie: SMU Slovensky metrologicky tistav str. 1

PLANOVACI LIST K ULOHE éislo: 2012 2028 AB,CR
PLAN r. 2012 kudiu: 31.12.2012  posetmes. 12 vEUR &islo dlohy Kateg financ.
Nazov tlohy | Etalon gislo: 'Narodny etalon NE 028/01

Udrziavanie, rozvoj a porovnavanie narodného etalénu dozimetrickych veli¢in Ziarenia gama

Vecne prislusny ttvar: €250 Kategéria financovania tlohy = A. 100% zo SR, B. do 50% zo SR +< 50%
Vedici (lohy: Ing. Jozef Dobrovodsky, PhD. Cudzi zdroj, C.0% 20 SR, iba Vi.zdroj, R. RéZia ABCR
Charakter tlohy: Trvala / Stala Dlhodobé (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
Udrziavanie Rozvoj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznadit X X X X
Ciel Glohy:

1) Viykon véetkych potrebnych tikonov na zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach
2) Roz&irenie meracich schopnosti v oblasti vysokoenergetickych proténov

3) Zaistenie medzinarodnej ekvivalencie etalonu - EURAMET, COOMET

4) Ugast na zasadnutiach technickych vyborov pre ionizujice Ziarenie EURAMET a COOMET

Vystupy tlohy:
1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalonu v ustanovenych medziach
2) Nove referencné meradia
3) Sprava o vysledkoch merani v ramei medzinarodného porovnévacieho merania
4) Aplikacia poznatkov z medzinarodnych stretnuti v oblasti metrolégie ionizujiiceho Ziarenia

Kvalitativne parametre:
1) UdrZanie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM
2) Priprava na rozSirenie rozsahu hodnét etalénu
3) Udrzanie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM

Kvantitativne parametre:
Pocet kalibracii NE v ramci jeho udrZiavania: 8
Podet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 0
Pocet kalibracii na NE pre zakaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 65

5 Zaciatok plnenia ulohy Termin spinenia Ulohy Termin splnenia Ulohy
Casovy harmonogram: Trvala / Stala Dlhodoba (< 1r.) Krétkodoba (max. 1r.)
25.6.2002 - 31.12. 2012 1.1.2012 - 31. 12, 2012 1.1.2011 - 31. 12, 2011
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpe&enie dlohy (str. 2) A1l. Etalény A. ostat. C. R.
1 ‘ 2 3 9
Uloha |Udrziavanie Rozvoj Porovnava|B.do 50% B.S50%| Predaje | iba Rézia
~spolu | 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR Cudzi(Vlast)| Vlast. zdroj | Fin. z A B,C
bez RéZie | bez Rézie | bez Rézie | bez Rézie | bez Rézie | bez Rézie | bez Rézie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 53 520 21355 28903 | 3261
-INVESTICNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dihodob.maj.) 48 000 ‘ ‘ 3 | )
CELKOM VYDAVKY ¥ 101 520 21355 } 28903 3261
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 aktuainy rok +1
*Vypliia sa len pri Glohach, kioré sa opakujl za poslednych 2 - 5 rokov 55 566 101 520
REKAPITULACIA Personlne zabezpegenie tlohy (str. 3) @ roéné pracovna kapagita 1 zamestnanca  1761,0 hod.
Celkom zamestnanci osabo hodiny 3674 1516 1779 379
@ Prepocltany sta\g,amestnancov (pocet) 2 09 0,86 1,01 0,22
Vypracoval / Podpis Kontroloval / Podpis P
Ing. Jozef Dnbrovodsky, P/rﬁ)

Ing. Michal Kavecky /;47

.&"" {




Nazov organizécie: SMU Slovensky metrologicky ustav
PLANOVACI LIST K ULOHE ¢islo:

str. 1
2029 AB,CR

PLAN r. 2012 kudiv: 31.12.2012 pocetmes: 12 vEUR éislo tilohy Kateg.financ.
Nézov tlohy | Etalon gislo: Ostatny etalon OE029
UdrZiavanie etalénu drsnosti povrchu
Vecne prislusny atvar: €210 Kategoria financovania lohy = A. 100% zo SR, B. do 50% z0 SR +< 50%
Veduci Glohy: Cudzi zdroj, C.0% zo SR, iba Vl.zdro, R.RéZia AB,CR
Charakter Glohy: Trvala/ Stala Dlhodoba (<1 r.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vyvoj | zdokonal'ovanie Porovnavanie
oznadit X X
Ciel ulohy:

Rekalibracia etalonu, odovzdavanie hodnoty a vykon v3etkych potrebnych ikonov na zachovanie metrologickych parametrov
etalénu drsnosti

Vystupy Ulohy:
1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach

Kvalitativne parametre:
Zabezpedenie merani v ramci uchovavania etalonu pre potvrdenie metrologickych vlastnosti

Kvantitativne parametre:
Pocet kalibracii etalonu v ramci jeho udrZiavania: 1

5 Zatiatok plnenia Glohy Termin spinenia tlohy Termin splnenia Glohy
Casovy harmonogram: Trvala / Stala Dihodobéa (< 1r1.) Kratkodoba (max. 1r.)
1.1.2012- 31. 12, 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpeéenie ilohy (str. 2) A1. Etalény A. ostat. C. R.
1 2 3 9
Uloha |Udrziavanie Rozvej Porovnava,B.do50%| B.<50% | Predaje | iba Réfia
'spolu | 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR Cudzi(Viast) Viast. zdroj [Fin. z AB,C
bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie = bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez Rézie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 5076 5076
- INVESTICNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dihodob.maj) | |
CELKOM VYDAVKY ¥ 5076 5076
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 aktuainy rok +1
*\lyplita sa len pri tlohach, ktoré sa opakujii za poslednych 2 - 5 rokov 5076
REKAPITULACIA Personalne zabezpeéenie tlohy (sir. 3) @ roéna pracovna ép% 1zamestnanca  1761,0 hod.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 611 611 B |
@ Prepocitany stav zamestnancov (pocet) 0,35 0,35 | | |
Vypracoval / Podpis Kontroloval / Podpis = Sk&m@!'

Maria Szmicskova |

Ing. Michal Kavecky doc. Ing. Martin Halaj, PhD
/"”7

71 'ty £rry /




Nazov organizécie: SMU Slovensky metrologicky astav str. 1

PLANOVACI LIST K ULOHE éislo: 2012. 2032 AB.C,R
PLAN r. 2012 kudiu: 31.12.2012 potetmes; 12 vEUR gislo tlohy Kateg.financ.
Nazov Glohy | Etalon gislo: Ostatny etalon OE 032

Uchovavanie, rozvoj a porovnévanié etalénfﬁkonu a energie pri priemyselnej frekvencii

Vecne prisludny utvar: €240 Kategoria financovania Glohy = A. 100% zo SR, B.do 50% zo SR +< 5(}%|
Veduci lohy: Ing. Jan Hanak Cudzi zdroj, C.0% zo SR, iba Vi.zdroj, R.RéZia AB,CR
Charakter tlohy: Trvala/ Stala Dlhodoba (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvaj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnévanie
oznadit X X X X
Ciel ulohy:

1) Zabezpeéit rekalibraciu éasti etalénu vykonu a energie pri priemyselnej frekvencii a uchovanie jeho metrologickych
charakteristik v medziach deklarovanych parametrov.

2) Spresnenie metrologickych parametrov etalénu zdokonalenim hardvéru pracoviska

3) Potvrdit' deklarované metrologické parametre etalénu medzinarodnymi bilateralnymi porovnéavacimi meraniami

Vystupy tlohy:
1) Uchovanie metrologickych parametrov etalénu v ustanovenych medziach a zabezpecenie prenosu jednotiek vykonu a energie
pri priemyselnej frekvencii na sekundarne etalény v ramei SR
2) ZlepZenie metrologickych parametrov etaiénu
3) Potvrdenie deklarovanych metrologickych charakteristik etalénu v ramci dvojstrannych porovnavacich merani.

Kvalitativne parametre:
1) Potvrdenie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM
2) Spresnenie hodnét v tabulkach CMC vedenych v databaze BIPM
3) Potvrdenie hodnat v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM

Kvantitativne parametre:
Pocet kalibracii etalonu v ramci jeho udrzZiavania: 5
Pocet kalibracii na etaléne pre iné centra SMU: 5
Pocet kalibracii na etalone pre zakaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 30

) Zaciatok pInenia Ulohy Termin spinenia tlohy Termin spinenia tlohy
Casovy harmonogram: Trvala / Stéla Dihodaba (< 1r1.) Kréatkodoba (max. 1r.)
1.1.2012 - 3. 12, 2012 1.1. 2012 - 31, 12, 2012 1.1.2012 - 31. 12, 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpe&enie Glohy (str. 2) A1, Etalény A. ostat. C. R.
i. T -2 3 9
Uloha |Udrziavanie Rozvoj Porovnava|B.do 50% B.<50%| Predaje | iba Rézia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR Cudzi(Vlast)| Viast. zdroj |Fin. z AB,C
bez RéZie | bez RéZie | bez Rézie \ bez Rézie | bez Rézie bez Rézie | bez Rézie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 30127 15763 | 10682 2 356
- INVESTICNE VYDAVKY '3 (Obstaranie dhodob.maj.) | 10000 LS
CELKOM VYDAVKY Z 40 127 15763 10 682 2 356
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 aktualny rok +1
* Vypliia sa len pri Glohach, ktoré sa opakuijt za poslednych 2 - 5 rokov 104 424 40127
REKAPITULACIA Personalne zabezpe&enie dlohy (str. 3) @ roéna pracovna kap' acita zamestnanca 1761,0 hod.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 2850 1500 1000 350
@ Prepocnany stav zamestnancov (pocef) 1,62 0,85 0,57 0,20
Vypracoval / Podpi‘s- "{_/(\ Kontroloval / Podpis Sc\malll / Podpi
Ing. Jan Hanak | ftin Halaj, P D

Ing. Michal Kavecky /1,7 do




Néazov organizacie: SMU Slovensky metrologicky ustav str. 1
PLANOVACI LIST K ULOHE &islo: 2033 AB,CR
PLAN r. 2012 kudiu: 31.12.2012  posetmes: 12 VEUR gislo tlohy Kateg.financ.
Nazov Glohy | Etalén gislo: Ostatny etalon OE 033/12

UdrZiavanie etalonu vysokofrekvenéného vykonu

Vecne prisludny Utvar:  C240 Kategoria financovania Ulohy = A. 100% zo SR, B. do 50% zo SR + < 50%
Vedci tlohy: Ing. Marek Ralbovsky Cudzi zdroj, ©.0% zo R, iba Vl.zdroj, R.RéZia ABCR
Charakter ulohy: Trvala / Stéla Dlhodoba (< 1r1.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZziavanie Rozvoj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznadit' X X
Ciel ulohy:

1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalonu vf. vykonu
2) Rozvoj metrologickych charakteristik etalénu
3) Realizécia porovnania etalénov s inymi metrologickymi Gstavmi

Vystupy lohy:

1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach, rekalibracia
2) ZlepSenie metrologickych charakteristik etalénu vyvojom riadiacich programov
3) ZlepSenie neistot a zefektivnenie viykonu kalibracii pre zkaznikov

Kvalitativne parametre:

1) UdrZanie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM
2) ZlepSenie a udrZanie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databéaze BIPM
3) Medzinarodna akceptovatelnost’ etalonu

Kvantitativne parametre:

Pocet kalibracii etalénu v ramci jeho udrZiavania: 7
Pocet kalibracii na etaléne pre iné centra SMU: 0
Potet kalibracii na etaléne pre zékaznikov v rdmci prenosu jednotky do praxe: 20

) Zatiatok pinenia Ulohy Termin splnenia tlohy Termin spinenia tlohy
Casovy harmonogram: Trvala / Stala Dihodobé (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
25. 6.2002 - 31. 12. 2012 1.1.2012 - 31. 12, 2012 1.1.2012 - 31. 12, 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpedenie Glohy (str. 2) A1. Etalény A. ostat. | C. R.
1 2 3 | 9
Uloha |Udrziavanie Rozvoj |Porovnéva|B.do 50% B.<50%| Predaje | ibaRézia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR Cudzi(Viast)| Viast. zdroj |Fin. z A,B.C
bez Rézie | bez RéZie | bezRéZie | bez Révie | bezRézie bezRézie | bez Reézie
-BEZNE VYDAVKY § 5111 5111
-INVESTICNE VYDAVKY 5 (Obstaranie dihodob.maj.) 1750
CELKOM VYDAVKY ¥ 6 861 5111
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 aktudiny rok +1
* Vypina sa len pri Glohéch, ktoré sa opakuju za poslednych 2 - 5 rokov 6861 ~
REKAPITULACIA Personalne zabezpecenie Glohy (str. 3) @ roéna pracovné képacit;1 zamestnanca 1761,0 hod.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 500 500 \ . -
@ Prepocitany stav zamestnancov (pocet) 0,28 0,28 \
Vypracoval / Podpis Kontroloval / Podpis i Sch\>‘

Ing. Marek Ralbovsky

ol

Ing. Michal Kavecky /21.7

doc. Ingl Martin Halaj,

PhD.




Né&zov organizacie: SMU Slovensky metrologicky tstav str. 1
PLANOVACI LIST K ULOHE Géislo: 2012. 2034 ABCR
PLAN . 2012 kudiu: 31.12.2012  potetmes: 12 vEUR gislo Glohy Kateg financ.
Nazov lohy [ Etalon cislo: Narodny etalén NE 034/06

UdrzZiavanie, rozvoj a porovnavanie narodného etalonu pH

Vecne prisludny atvar: €260 Kategoria financovania Glohy = A. 100% zo SR, B.do 50% zo SR +< 50%|
Vedlici tlohy: Ing. Leo$ Vyskoéil Cudzi zdroj, C.0% zo SR, iba Vl.zdroj, R.Rézia AB,CR
Charakter ulohy: Trvala/ Stéla Dlhodoba (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznadit X X X X
Ciel ulohy:

1) Odovzdavanie hodnoty a vykon vSetkych potrebnych ikonov na zachovanie metrologickych charakteristik etalonu v

ustanovenych medziach

2) Vyvoj nového CRM a stadium jeho metrologickych parametrov.
3) Medzinarodna akceptovatefnost’ NE

Vystupy ulohy:

1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach
2) Uréenie metrologickych parametrov nového CRM
3) Vysledky porovnavacieho merania

Kvalitativne parametre:

1) UdrZanie hodnét v tabulkach CMC vedenych v databaze BIPM
2) Zabezpecenie nadvaznosti merania pH
3) Akceptovatefna hodnota a neistota vysledku porovnavacieho merania

Kvantitativne parametre:

Pocet kalibracii NE v ramci jeho udrZiavania: 4
Pocet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 0
Pocet kalibracii na NE pre zakaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 11 druhov CRM, asi 20 kusov meradiel

) Zatiatok plnenia Glohy Termin spinenia tlohy Termin spinenia tlohy
Casovy harmonogram: Trvala / Stala Dlhodoba (< 11.) Kratkodoba (max. 1r.)
10. 4. 2007 - 31. 12, 2012 1.1.2012 - 31. 12, 2012 1.1.2012- 31. 12, 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpegenie Glohy (str. 2) A1, Etalény A. ostat. C. R.
1 2 3 9
Uloha |UdrZiavaniel Rozvoj |PorovnavalB.do 50%|B.<50%| Predaje | ibaRézia
~ spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR| Cudzi(Vlast)| Viast. zdroj | Fin. z AB,C
bez RéZie | bez Rézie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 20 617 10733 5834 | 4050
-INVESTICNE VYDAVKY § (Obstaranie dihodob.maj.) .
CELKOM VYDAVKY ¥ 20617 10733 5834 4050
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdabie -1 aktulny rok +1
*\/yplfia sa len pri Glohach, ktoré sa opakujil za poslednych 2 - 5 rokov 23798 20617
REKAPITULACIA Personalne zabezpecenie ulohy (str. 3) @ rotné pracovna Ké{Jacita 1 za%estnanca 1761,0 hod.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 1881 1001 490 390] / 1
@ Prepotitany stav zamestnancov (pocet) 1,07 0,57 0,28 0,22
Vypracoval / Podpis Kontroloval / Podpis e

Ing. Leos Vyskoéil

/%‘ﬁﬁ\

Ing. Michal Kavecky //7

!
Srhéﬁm?mﬁp'rs’—\m
doc. Ing.yarﬁn Halaj, Ph/

/




Néazov organizacie: SMU Slovensky metrologicky tstav str. 1
PLANOVACI LIST K ULOHE éislo: 2012, 2035 AB,CR
PLAN . 2012 woiv: 31422012 posetmes: 12 VEUR Gslotiohy  Kateg.financ.
Nazov Glohy Etalon Cislo: Nérodny etalén NE 035/07

UdrZiavanie, rozvoj a porovnévame narodného etalénu prietoku a preteéeného objemu plynu

Vecne prislusny utvar: €230 Kategéria financovania Glohy = A. 100% zo SR, B. do 50% zo SR +< 50%
Veduci tlohy: Ing. Stefan Makovnik Cudzi zdroj, €. 0% zo 8R, iba Vl.zdroj, R.RéZia ABCR
Charakter Ulohy: Trvala / Stéla Dihodoba (< 1r.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnavanie
oznadit X X X X
Ciel ulohy:

1) Rekalibracia NE, odovzdévanie hodnoty a vykon véetkych potrebnych likonov na zachovanie metrologickych parametrov

etalénu

2) Zlep3enie hardvérového a softvérového vybavenia NE
3) Zabezpedenie porovnatefnosti charakteristik etalonu s laboratériami na najvy38ej arovni

4) U¢ast' na zasadnutiach technickych vyborov RMO EURAMET, COOMET, WGFF a pracovnych skupin pre prietok tekutin v ramel

C

Viystupy tlohy:

1) Certifikaty o kalibracii a spravy z porovnavacich merani, publikécie

2) Zachovanie metrologickych charakteristik etalonu v stanovenych medziach
3) Vykon v3etkych potrebnych tkonov na zdokonafovanie (rozvoj) metrologickych charakteristik etalénu

4) Aplikacia poznatkov z medzinarodnych stretnuti v oblasti metrolégie prietoku a prete€eného mnozstva tekutin

Kvalitativne parametre:

1) Udrzanie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM
2) ZlepSenie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM
3) Udrzanie Grovne etalénu v porovnani s etalonmi ostatnych Statov

Kvantitativne parametre:

Pocet kalibracii NE v ramci jeho udrZiavania: 23
Pocet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 0
Pocet kalibracii na NE pre zdkaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 101

) Zaciatok plnenia Ulohy Termin splnenia lohy Termin spinenia tlohy
Casovy harmonogram: Trvala / Stala Dlhodoba (< 11.) Kratkodoba (max. 1r.)
18. 6. 2007 - 31. 12. 2012 1.1.2012 - 31. 12. 2012 1.1.2012- 31. 12, 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpe&enie dlohy (str. 2) A1. Etalény A. ostat. C. R.
1 2 | 3 9
Uloha |Udriavanie Rozvoj |Porovnava|B.do 50%  B.<50%| Predaje | ibaRéia
jgolu 100 % Transfer zo %Iii Transf.zoSRr Cudzi(Vlast)] Vlast. zdroj |Fin. zA,B,C
bez RéZie | bez Réie | bez Rézie | bez Rézie | bez Résie | bez Résie | bez Résie
-BEZNE VYDAVKY S 55470 30152 13614| 11704 i
IN\!IEEIIQNE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dlhodob.maj.) 1200f (1
CELKOM VYDAVKY & 68 370 30 152 13614 11704
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 aktudlny rok +1
*\lypifia sa len pri tlohach, kioré sa opakujl za poslednych 2 - 5 rokov 108 297 68370 —
REKAPITULACIA Personalne zabezpegenie dlohy (sfr. 3) @ roéna pracovna yépacitex‘l zamestnanca  1761,0 hod.
Celkom zamestnanci 0sobo hodiny 4050 | 2000 900 1150 _ i | 1]
@ Prepocitanystav zamestnancov (| pacet 2,30 1,14 0,51 0,65 [
Vypracoval / Podpis u\;'\ U/Lu Kontroloval / Podpis 7 Schyalil// Podpis
Ing. Stefan Makovnik IU Ing. Michal Kavecky /;,,V7 doc. Ing. Martin Halaj, H%\D




Nazov organizacie: SMU Slovensky metrologicky tstav str. 1
PLANOVACi LIST K ULOHE éislo: 2036 ABCR
PLAN r. 2012 kudiv: 31.12.2012  posetmes: 12 VEUR gislo lohy Kateg.financ.
Nazov tlohy - Etalon gislo: Ostatny etalon OE 036

UdrZiavanie, rozvoj a porovnavanie etalénu statického objemu

Vecne prislusny Gtvar; €230 Kategoria financovania tlohy = A. 100% zo SR, B. do 50% zo $R +=<50%
Veduci tlohy: RNDr. Milan Migovich Cudzi zdroj, C.0% zo SR, iba Vi.zdroj, R.RéZia AB,.CR
Charakter dlohy: Trvala / Stéla Dihodoba (< 1T.) Kratkodoba (max. 1r.)
UdrZiavanie Rozvoj / vyvoj / zdokonalovanie Porovnévanie
oznatit X X X X
Ciel dlohy:

1) Rekalibracia NE, odovzdavanie hodnoty a vykon vSetkych potrebnych (ikonov na zachovanie metrologickych parametrov
etalénu

2) ZlepSenie hardvérového a softvérového vybavenia NE

3) Zabezpecenie porovnatefnosti charakteristik etalénu s laboratériami na najvy$sej arovni

4) Ugast na zasadnutlach technickych vyborov RMO EURAMET, COOMET, WGFF a pracovnych skupin pre prietok tekutin v ramci
OIML a WELMEC

Vystupy Ulohy:
1) Zachovanie metrologickych charakteristik etalénu v ustanovenych medziach
2) Zdokonal'ovanie (rozvoj) metrologickych charakteristik etalonu
3) UBast na medzinarodnych porovnavacich meraniach Euramet

Kvalitativne parametre;
1) UdrZanie hodnét v tabulkdch CMC vedenych v databaze BIPM
2) Zlep&enie hodnét v tabufkach CMC vedenych v databaze BIPM
3) UdrZanie drovne etalénu v porovnani s etalénmi ostatnych statov

Kvantitativne parametre:
Potet kalibracii NE v rémci jeho udrZiavania: 15
Potet kalibracii na NE pre iné centra SMU: 0
Pocet kalibracii na NE pre zakaznikov v ramci prenosu jednotky do praxe: 20

. Zatiatok plnenia ulohy Termin splnenia ulohy Termin spinenia tlohy
Casovy harmonogram: Trvala/ Stala Dihodoba (< 1) Kratkodoba (max. 1r.)
1.1.2012 - 31.12. 2012 1.1.2012 - 31. 12. 2012 1.1.2012- 31. 12. 2012
REKAPITULACIA Ekonomické zabezpe&enie Glohy (str. 2) A1. Etalény A. ostat. C. R.
1 2 3 9
Uloha |Udrziavanie Rozvoj PorovnavalB.do 50% B. <50 Predaje | iba Rézia
spolu 100 % Transfer zo SR Transf.zoSR| Cudzi(Vlast)| Vlast. zdroj |Fin. z A,B,C
bez RéZie | bezRézie bezRézie | bezRéZie | bez RéZie | bez RéZie | bez RéZie
-BEZNE VYDAVKY ¥ 64031 26 698 28945 8 388 |
-INVESTIENE VYDAVKY ¥ (Obstaranie dihodob.maj.) 60 000 ]
CELKOM VYDAVKY 5 124031 26698 28945 83| |
CELKOM VYDAVKY ¥ Obdobie -1 aktualny rok +1
* \iyplfia sa len pri Ulohach, ktoré sa opakujll za poslednych 2 - 5 rokov 115 852 124 031
REKAPITULACIA Personélne zabezpe&enie Glohy (str. 3) @ roéna pracovLé k;@cita 1 zamestnanca  1761,0 hod.
Celkom zamestnanci osobo hodiny 4861 2430 1M1 720
@ Prepotitany stav zamestnancov (poéet) 2,76 1,38 | 0,97 0,41

Vypracoval / Podpis
RNDr. Milan Migovichy |

/UI\

Kontroloval / Podpis
Ing. Michal Kavecky

AR y

alil / P pisq\
Dog., Ing. Martin Halaj, PhD.






