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Certifikat narodného etaléonu
¢. 005/11
Previerka 1/2011

Slovensky metrologicky ustav v sulade s ustanovenim § 6 a § 32 ods. 2 pism. d) zékona
¢. 142/2000 Z. z. o metroldgii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov na zdklade vysledkov previerky narodného etalonu Ziarivého toku a intenzity oZa-
rovania, schvalenych 14. 6. 2011, potvrdzuje, Ze vSetky podmienky na schvélenie etalonu za
narodny etalon, ustanovené v § 1 ods. 1 vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a ski-
Sobnictvo Slovenskej republiky &. 210/2000 Z. z. o meradlach a metrologickej kontrole v zne-
ni neskorsich predpisov, boli splnené.

Néazov etalénu: Etalon Ziarivého toku a intenzity oZarovania
Oznacenie etalonu: NE 005/97

Veli¢ina, jednotka a rozsah stupnice Spektralny ziarivy tok @&(A)

reprodukovanej etalonom: v spektralnom rozsahu A = (300 az 12000) nm

a vykonovom rozsahu (1 10%az1-10%) W
Spektralna intenzita ozarovania E(A)

v spektralnom rozsahu A = (300 az 12000) nm
a vykonovom rozsahu (1- 102 az 2-103) W-m?

Nazov a sidlo vlastnika etal6nu: Slovensky metrologicky ustav,
Karloveska 63, 842 55 Bratislava

Osoba zodpovedna za etalon: RNDr. Peter Nemecek, CSc.

Datum schvalenia etalonu: 30. 12. 1997

Datum schvalenia previerky: 14. 6. 2011

Z3kladné daje o etalone a podmienkach pouZivania a uchovavania etalénu podla § 1 ods. 2
vyhlasky st uvedené v Suhrnnej sprdve k previerke ndrodného etalénu Ziarivého toku a inten-
zity oZarovania z decembra 2010.

Osoba zodpovedna za etalébn ma povinnost’ oznamit’ Slovenskému metrologickému ustavu
vietky Upravy, doplnenia a zmeny etal6nu, ktoré moéZzu mat’ vplyv na jeho technické charakte-
ristiky, metrologické charakteristiky alebo m6zu ovplyvnit’ ustanovené podmienky uchovéava-
nia a pouzivania etalénu.

Certifikat ¢. 005/11, previerka 1/2011, nahraddza v p
z30. 11.2004.

rozsahu certifikat ¢. 005/04

-

V Bratislave, 26. 8. 2011 doc. Jng. Martin Halaj, PhD.
zastupujuci generglny riaditel’

Tento certifikat sa moZe rozmnoZovat len cely a nezmeneny. RozmnoZovat' jeho asti sa mozu len s pisomnym stthlasom Strana 1z 2
Slovenského metrologického ustavu.
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Nadviiznost’:

Na jednotku dlzky a jednotku elektrického prudu.

Zikladné metrologické charakteristiky narodného etalonu:

Veli¢ina Symbol  Spektralny rozsah A (nm) Vykonovy rozsah Kombinovana
Standardna neistota
prenosu stupnice

Spektralny Ziarivy tok D(A) (300 az 400) nm (1-10% az5-10) W 0,5az0,2
linedrne s vlnovou
dizkou

Spektralny ziarivy tok DL) (400 az 720) nm (1-10% a2 510 W 0,2

Spektralny ziarivy tok D(A) (400 az 920) nm (1-10% a2 5-10*) W 0,2

Spektralny ziarivy tok D(A) (400 az 1600) nm (1107 a22:10°%) W 025

Spektralny Ziarivy tok &) (1600 az 12000) nm (1-10% 225109 W  0,25az1,5
linearne s vinovou
dizkou

Spektralna intenzita E(W-m?) (300 az400) nm (1-10° a2 5-10™") W-m? 0,75 a2 0,25

ozarovania linearne s vlnovou
dizkou

Spektralna intenzita E(W-m?) (400 az920) nm (1-10° a2 5-10") W-m? 0,25

ozarovania

Spektrélna intenzita E(W-m?) (920 az 1600) nm (1-107 a2z 5-10% W 0,35

ozarovania

Spektralna intenzita E (W-m?) (1600 a% 12000) nm (1-10%a25-10% W  035az15

ozarovania linearne s vinovou
dizkou

Miesto uchovavania a pouzivania etalénu:

Slovensky metrologicky ustav, Centrum termometrie, fotometrie a optickej radiometrie; labo-
ratérium H-218.

Zostava narodného etalonu:

Podrobny opis narodného etalénu Ziarivého toku a intenzity oZarovania a s nim spojenych za-
riadeni vratane jednoznaénej identifikéacie je uvedeny v Suhrnnej sprdve k previerke ndrodné-
ho etalénu Ziarivého toku a intenzity oZarovania z decembra 2010.

PrehPad medzinarodnych porovnavacich merani:

Prehl'ad medzinarodnych porovnavacich merani je uvedeny v Suhrnnej sprdve k previerke nd-
- rodného etalénu Ziarivého toku a intenzity oZarovania z decembra 2010 a aktualizuje sa na
www.smu.sk.

Suvisiaca dokumentacia:

Suhrnnd sprava k previerke ndrodného etalonu Ziarivého toku a intenzity oZarovania
z decembra 2010, schvalena Vedeckou radou SMU 14. juna 2011.
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