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Urad pre normaliziciu, metrolégiu a skiSobnictvo Slovenskej republiky ;
Stefanovidova 3, 814 39 Bratislava

ovERAENY R A . “NE

- OSYEDCENIE O NMARODNOM ETALONE
&slo 006/97

Na zéklade § 5 ods. 2 zékona €. 505/1990 Zb. o metrologii
schvalujem a vyhlasujem ';

ETALON TLAKU
V ROZSAHU 0,2 MPa a7 6 MPa

Slovenského metrologického ustavu

NARODNY ETALON

Zakladné Gidaje o technickych a metrologickych parametroch etalénu
a podmienkach uchovavania st uvedené v prilohe tohto Osveddenia,
priloha je jeho neoddelitenou sucastou.

Ing. Cubomir Sutek, CSc. | |
predseda UNMS SR \%

Bratislava, 30. decembra 1997 \\:‘ TiS / |
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Zdkladné metrologické viastnosti:

e JEDNOTKA Pa
realizacia, uchovavanie a reprodukovanie tlakovej stupnice
v rozsahu hodnot 0,2 MPa az 6 MPa

e Relativne Standardné neistoty reallzacle tlakovej stupmce
rozsah (0,2 - 3) MPa: w=16.10° w=10,4 . 10 u=10,5.10°
rozsah (0,3 - 6) MPa: u=1,6.10"° w=15,7 . 10° =158 . 10°

e (Casova stalost’

Vysledky medzinarodnych porovnavani neindikovali v priebehu 10 rokov signifikantnt
zmenu parametrov etalonu.

Zostava etalonu.

Etalon
e sada tyroch tlakovych mierok s nominalnou efektivnou plochou 2 cm ,oznacenie 1,2, 3, 4
e sada §tyroch tlakovych mierok s nominalnou efektivnou plochou 1 cm’, oznalenie 3, 4, 6, 8

Etalénové zariadenie

e statoskop s oznaCenim I11-363

e dva nosiCe zavazi oznacenie 0 a 1

e dve misky oznacenie M1 a M2

e dve skrutky oznacenie S1 a S3

e sada zavazi zdkladné vidaje st uvedené v tabulke
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2910 10,2 1910 10,2 0,5
2810 10,2 1810 10,2 1,0
2710 10,2 1710 10,2 1,0
2610 10,2 1610 10,2 1,0
2510 10,2 1510 10,2 1,0
245 5,1 145 5,1 0,5
233 3,06 133 3,06 0,3
212 2,04 112 2,04 0,2
202 1,02 101 1,02 0,1

Miesto uchovavania a
pouzivania etalonu: laboratérium tlaku €. 149, laboratérny objekt H,
Slovensky metrologicky ustav, BRATISLAVA

Ddtum ucinnosti vyhlasenia etalénu: 17. december 1997

Ing. Peter Farar Doc. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
garant etalonu predseda Vedeckej rady
Slovenského metrologického ustavu




