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Previerka narodného etaléonu — hodnotiaci list NE 001

Narodny etaléon: _gNARODNY ETALON ELEKTRICKEHO ODPORU
Hodnotil: ~ Ing. Jozef Dobrovodsky, PhD.

Vyhovuje (ano/nie)
1 |Technicky stav etalénu :
Slovné hodnotenie:

Zakladom skupinového narodného etalénu stubor 7
etaldonovych a 7 nahradnych odporov s jednosmernym ANO
pradovym komparatorom, ktoré doplfiaju 3 nadvézovacie
etaldny a subory pracovnych etalénov elektrického odporu.
Je realizovany jednosmerny aj striedavy odpor.

Je realizovana stupnica odporu od 0,1 mQ do 10 TQ .
Niektoré etalonové zariadenia je mozné povazovat za
zanovne a v zaujme dalSieho udrziavania a resp.
zlepSovania parametrov etalénu by si vyZzadovali
pravdepodobne doplnenie o nové zariadenia.

Je v8ak mozné konstatovat, Zze aj sii&asné zariadenia spifiaju
vSetky poZiadavky kladené na narodny etalén.
2 |Podmienky uchovavania a pouzivania etalénu
Slovné hodnotenie:

Podmienky uchovavania a pouzivania zodpovedaju
pozZiadavkam na dlhodobé uchovavanie hodnét NE. ANO
3 |Kvalifikacia personalu uchovavajiiceho etalén
Slovné hodnotenie:
Osoba zodpovedna za etaldn spifia odborné poziadavky na fiu
kladené. Su€asny stav je vyhovujuci. ANO
4 |Zabezpeéenie prenosu reprodukovanych hodnét na
ostatné etalony

Slovné hodnotenie:

Od roku 2002 SMK SMU je certifikovany podrfa normy 1SO
9001: 2000. ANO
Centrum elektriny je akreditované a spifia poziadavky STN EN
17025, pre zabezpecenie kompetencie kalibraénych laboratérii,
potvrdené SNAS-om.

Etalonové zariadenie zabezpeduje realizaciu a prenos stupnice
elektrického odporu na Urovni poZiadaviek odberatelov.
Kalibraéné schopnosti (CMC) st uvedené v databaze BIPM.
5 |Zachovanie metrologickych parametrov NE na
pozadovanej trovni
Slovné hodnotenie:

Cast technického vybavenia etalénu bola v poslednom obdobi
obnovena, v st¢asnosti sa pripravuje nakup nového
komparatora. ANO
Medzinarodna ekvivalentnost a akceptovatinost etalénu bola

potvrdena klt€ovnymi medzilaboratérnymi porovaniami.
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Posledné bolo realizované v roku 2009.

6 |Preskiimanie dokumentacie k NE

Slovné hodnotenie:
Neboli zistené Ziadne nedostatky.

ANO

Celkové zhrnutie:

Etalon spifa svojimi metrologickymi charakteristikami
poziadavky na narodny etalén elektrického odporu, ¢o je
dokumentované vysledkami medzinarodnych porovnavacich
merani.

ANO

Navrh odporiucani na d'alSiu ¢innost
e postupna obnova zariadeni NE
e rieSit otdzku generaénej vymeny presonalu

ANO

Vysledné odportcanie:

Odportéam predizenie platnosti certifikatu narodného etalénu.

Bratislava, 16. 02. 2011
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