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Previerka ndrodného etalénu - vf. nap.

Ndrodny etalén: = Nérodn)" etalén vysokofrekven&ného napaﬁd vo frék\iehénej
oblasti 50 kHz az 1 GHz;
Hodnotil: Ing. Jozef Dobrovodsky, PhD.

Vyhovuje (dno/nig)

1 |Technicky stav etalénu

Slovné hodnotenie:

NE tvoria tri druhy efalénovych termoelektrickych hlavic,
spolu 12 ks hlavic (termoelekirické, termistorové a ANO
jednotermistorové), ktoré sa pouzivaju ako porovndvacie
prvky UCinku vysokofrekven&ného napdtia (frekvencné
pd&smo 50 kHz az 1,5 GHz) s U¢inkom jednosmerného
napdtia formou substitUcie napati .

SUCasti etaldnu sU v dobrom technickom stave a spifaju
poziadavky kladené na ndrodny etaldn.

2 |Podmienky uchovdvania a pouZivania etalénu
Slovné hodnotenie:

Podmienky uchovdévania a pouZivania zodpovedaju
poziadavkdm na dlhodobé uchovéavanie hodndt NE. ANO
3 |Kvalifikdcia persondlu uchovévajiceho etaldn

Slovné hodnotenie:

Osoba zodpovednd za etaldn spliia odborné poziadavky
na fu kladené. SG&asny stav je vyhovujici. ANO
4 |Zabezpecenie prenosu reprodukovanych hodnédt na :
ostatné etalény

Slovné hodnotenie:

Od roku 2002 SMK SMU je certifikovany podla normy ISO
9001: 2000. ANO
Centrum elektriny je akreditované a splfia poZiadavky
STN EN 17025, pre zabezpecenie kompetencie
kalibracnych laboratdrii, potvrdené SNAS-om.
Etalénové zariadenie zabezpedluje realizdciu a prenos
stupnice vf. napdtia v celom rozsahu etalénu.
Kalibra&né schopnosti (CMC) sU uvedené v databdze
BIPM.

5 |Zachovanie metrologickych parametrov NE na

Slovné hodnotenie:

Etalénové zariadenia dihsiu dobu neboli inovované
a v zdujme dallieho udrziavania a resp. zlepsovania
parametrov etaldnu by si vyZzadovali, najmd& meracie ANO
hlavice vymenu za nové.
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6 | Preskimanie dokumentécie k NE

Slovné hodnotenie:
Dokumentdcia je spracovand na pozadovanej Urovni, ANO
neboli zistené Ziadne nedostatky.

Celkové zhrnutie:
Etaldn vi. napdtia je realizovany a uchovavany na dobre;j ANO
urovni, €o potvrdzuju vysledky medzilaboratérnych
porovndavacich merani.

Ndvrh odporiéani na dalsiv innost:
e obnova technického vybavenie laboratdria
e rieSenie otdzky substitucného persondineho ANO
obsadenia

Vysledné odporiU&anie:

Odporucam prediZzenie platnosti certifikdtu ndrodného etalénu.

Bratislava, 16.02. 2011 <§

Podpié hodréfiela
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